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取扱説明書 

アルカリイオン整水器 家庭用 I 


品番 


TK8032 


このアルカリイオン壁水器の 

交換用カートリツジは 
品番： TK 7415 C 1 です 

•交換方法は今4□ページ 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 

■ 本器は、分岐水をおよび給水コンセントによる取り付けはできません。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に r を全上のごま意 J (4 〜6ページ)を必ずお読みください。 

■保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管して 
<ださい。 

■正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社 
は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


はじめに 取り付けと準備ご使用の前に 使ぅ こんなとをには困ったとを 


巧証書別添付 














アルカリイオン整水器な 5 

濁りやにおいをとり、おいしい水になります 


•電気分解により、アルカリイオン水、弱酸性水を生成します。 
• においや微細な濁りなどを除去し、おいしい水をつくります。 
♦除去でさる物質は、下記の JIS 指定13品目です。 


• 遊離残留塩素 
•総卜 U 八□メタン 
• ジブ□モク□□メタン 
• 卜 U ク□□エチレン 
• CAT (農薬） 


•濁り 

•ク□□ホルム •ブ□モジク□□メタン 

•ブ□モホルム •テトラク□□エチレン 

•1,1,1- 卜 U ク□□エタン 
•2- M 旧（カビ臭） •溶解性鉛 


■アルカリイオン水の使用目的、効能•効果について 

本器は医療用物質生成器として認話を受けており、使用目的、効能•効果は… 
•胃腸症状の改善です。 

胃腸症状の改善とは：胃をたれや胃の不快感をやわらげまず。 


胃腸の働さを助け、お通じを良好にしまず。 


》腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、アルカリイオン水を 
飲用しないでください。 


こ本書では ...J 

「アルカリイオン水」 • r 弱酸性水」の用語を使用しています。 

これは J に T 2004(家庭用電解水生成器)で示される r アルカ IJ 性電解水」 • 
「酸性電解水」のことです。 
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はじめに 取り付けと準備ご使用の前に 使ぅ こんなときには困ったとき 


たとき 


ご使用の前に 


こんなとをには 


取り付けと準備 


はじめに 
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まを上のごを意 ( 必ずお守りください） 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを、 
次のよラに説明していまず。 


■ 表示内容をお視して誤った使い方をしたときに生じるを害 
や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 


この表示の欄は、「死 t または重傷など 
を負ラ可能性び想定される」内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性 
または物的損害のみび発生する可能性 
び想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の 
給表示で区分し、説明していまず。 

(下記は絵表示の一例です。） 


广 


A 警告) 


0 

このよラな絵表示は、しては 
しけない隋山内容です。 

〇 

この絵表示は、必ず実行して 
いただく「強制」内容です。 

- . 


■分解したり、修理•改造しない 


分解禁止 


火災-感電の原因にな0まず。 


•修理は販売店にご相談ください。 


■ 電源コード-電源プラグを破損する 
よラなことはしない 

• ステープル(巧)などで固定する 

Q * 傷つける • 加工する 
•無理に巧げる•ねじる 
•引っ張る•熱器具に近づける 
禁止 •重いものを載せる•束ねる 

•はさみ込む•踏みつけるなど 


傷んだまま使用ずると、感電-ショート- 
火災の原因にな0まず。 

•電源プラグをコンセントか5巧くときはコード 
を持たずプラグを持って巧いてください。 
•コードやプラグの修理は販売店にご相談くだ 
さい。 


■ コインおリチウム電池は乳幼児の手の 
届くところに置かない 

I 誤って飲み込むおそれびあります。 

禁止 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、 

ずぐに医師にご相談ください。 


■電源プラグのほこりなどは、定期的 
に取り除く 


〇 プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因にな0まず。 

必ず守る 


•電源プラグを抜き、乾いた布でふしにください。 


■コンセントや配線器具の定格を超え 
る使いかたや、交流100 V むがで 
の使用はしない 

0 たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 

禁止 


■ めれた手で電源プラグの巧き差しを 
しない 


めれ手禁止 


感電の原因にな0まず。 


■ 软用に合格した水(水道水など) 
むがには使用しない 


0 殺菌能力びな<、除去でさる物質 
(2 ページ参照)！;(外の有害物質は 
除去でさないため、飲むと体調を 
禁止損なラ原因になります。 
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A 警告 


■電源プラグは、根元まで確実に差し 
込む 

〇 差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 

必ず守る 

•傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 


■ 巧の方はアルカリイオン水を飲む 
前に医師に相談ずる 

〇 •医師の治療を受けている方 

•持病のある方、または身体の弱つ 
ている（異常を感じている）ち 
必ず守る • 腎不全や力 U ウム排泄障害け外 
の腎疾患の方 

体調を損なラことびありまず。 

■ アルカリイオン水を飲用して身体に 
異常を感じたとき、または飲用し続 
けても症状に改善び見られない場合 
は、使用を中止し、医師に相談する 

〇 体調を損なラことびありまず。 
必ず守る 

■ 初めて飲むちは、「アルカリ1(飲み始 
め)」か5か量(コップ1〜2杯)ずつを 
2週間程度使用し、アルカリイオン水 
に慣れてか5 r アルカリ2 (飲み慣れ)」、 
「アルカリ3(日常飲用)」を使用ずる 

〇 初めから強いアルカ U を使用し 
たり、多量に（コップ3杯 L ソ上） 
飲むと、体調を損なラことび 
必ず守るありまず。 


■ 本体を誤って水中に落としたときは、 
電源プラグをコンセントか5巧き、 
引き上げる 

〇 感電の原因にな0まず。 

必ず守る 

•修理は販売店にご相談ください。 


■ 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の 
方はアルカリイオン水を飲用しない 

I 体調を損なラことびありまず。 

禁止 


■ 医薬品をアルカリイオン水で服用 
しない 

I 体調を損なラことびありまず。 

禁止 


■ pH 1 01 U 上の水を直接飲まない 

r\ I 体調を損なラことびありまず。 
禁止 

•飲用にはが9.已前後「アルカ U 3( 日苗飲用)」 
をおすすめします。 

また、 ] 曰あたりの飲用量は、 0.5 U ツトル 
から]リツトルを目ちにしてください。 


V_ y 

( ミ王意 ) 


安全上のご注意 

己 
















まを上のごを意 ^必ずぉ守りくださぃ ） 


A 注意 


■ 巧の方は弱酸性水を使用ずる前に、 
医師に相談ずる 

•肌の弱い方 
•アレルギー体質の方 


体調を損なラことびありまず。 


〇 

必ず守る 


■弱酸性水を使用して、肌に異常を 
感じたときは、使用を中止し、医師 
に相談する 

〇 体調を損なラことびありまず。 
必ず守る 


■ 巧のような水は飲まない 

0 - 弱酸性水 

•排水ホースから出る水 
• 水質シグナル点滅中に吐水 □ 
禁止 から出る水 

体調を損なラことびありまず。 


■ 本体側に60で LU 上の熱水を通さない 


0 やけどの原因になることびあり 
まず。 

禁止 


■ アルカリイオン水や弱酸性水-浄水 
を魚などの飼育水に使用しない 

0 環境び変わ0、魚などび死め 
原因になることびありまず。 

禁止 


■ アルカリに弱いアル S 製容器や、酸 
に弱し、銅製容器などは使用しない 

0 容器び変色した0、傷むことび 
ありまず。 

禁止 


■ 指定のグリセ□リン酸カルシウム 
製剤むがのちのは入れない 


体調を損なラことびありまず。 

禁止 


■ 使い始めは本体内部の溜まり水を流ず 


〇 

必ず守る 


f 毎日の 


2日 U 上使用1 

使い抬めは 


しないとさは 

約0.日1」ットル 


約日 U ットル 

(約15秒勵通水 


(約3分間)通水 

後に使用する 


後に使用する J 


•付属品または別売品 （ P - A 已101 ) をお使い 体調を損なうことびありまず。 

<ださい。 


■ アルカリイオン水やを水をくみ置きする場合は、清潔な密閉容器に入れて、 

常温で1曰む内、を蔵庫に保巧して2曰内に使う 

〇 殺菌剤(カルキなど)び除去されているため、水び変質し、体調を損なラことび 
ありまず。 

必ず守る 

' - J 


己 















付属品 

ご使用いただく前に次の付属品をお確かめください。 

万一不備な点びございましたら、お買い上げの販売店までお申し付け<ださい。 


水切替レバー取り付け用 


本体取り付け用 


消耗品 


水切替 レバー 


ホース ガイド付 



固定具セット 



吸盤-取付板 (本体固定用） 

A 

吸盤 姐 f 水ホース用） 




ホース 固定バンド 




コイン形リチウム電池 CR 2032 

( U モコン用） 

L CR2032 J 

グリセ□リン酸カルシウム製剤 

〔己邑入 X ]袋〕 

(34 ページ参照） 

別売品品ま： P - A 5101 
〔日吕乂 XI 吕ボ 
※別売品は、付属品(上図） 

とは、包装び異なります。 


pH 試験液 

別売品品ま： TK 805003 



その他 


»力ートリッジ品番ラベル （ 1日ページ参照） 


A 注意 


■ 付属品は乳幼児の手の届くところに 
置かない 


0 

禁止 


誤って飲み込むおそれびあります。 


>万一、飲み込んだと思われるとさは、 
ずぐに医師にごホ目談ください。 


■ コイン形リチウム電池を义の中に 
入れたり、加熱したりしない 


0 

禁止 


破裂して事故の原因になりまず。 


@お知5せ\ 

•転居や水栓の取り替えなどで固定具び必要になった場合は、単品でご購入いただけまず。 
(已8ページ参照） 


安全上のご；法意/付属品 
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各部のなまえとご巧用までの手順 


水栓 操作パネル 



( c 使用までの手順) 

0 約3〜4分間アルカリイオン水を通水する 

(本体内の空気抜さのため） 

•水質シグナルび約2□〜3□砂間点滅後に点なします。 

B 水漏れがないか、また吐水□および排水ホース 
か5水び出ているか確認する 

(20 〜21ページ参照） 

O pH (7 j < 素イオ ン濃度 )を測定ずる 

(22 〜23ページ参照） 

B 電源プラグを差し込む ^ 

_ (1 日ぺージ参照）_ 使うに6〜30ぺージ参照） 

(^♦)お知5せ'^ 

• pH を測定して、「がの目安」の範囲内に入っていれば、グ U セ nu ン酸カルシウム製剤を添加ずる 
必要はありません。に2、34ページ参照） 





水栓を確認ずる 

(10 〜] ] ページ参照） 

水切替レバーを取り付ける 

( 12〜13ページ参照） 

リモコン部に電池を入れる 

( 14〜1已ページ参照） 

本体を設置ずる 

( 16〜1日ページ参照） 
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-%✓ U I — I — • 一 \ I • I ■ / J ' W ' O 

(26、31 ページ参照） 


:シヤワー（原水） 


浄水 I :ミき水 

で：ストレ-卜偏水） 


(28 ページ参照） 


水質切替ポタン 


弱酸住 

浄水 

乃しカリ 

一 


(28 ページ参照） 


操作7 ネルのなまえとはた5を 


■本体操作パネル 

表示部(液晶表示） 

下記を表おしまず。 

•各水質切替ボタンの設定 pH 
(2 已ぺージち昭、 

•通水の流量 (29 ページ参照） 
•カート U ツジ寿命 (38 ページ参照） 
•本体の異常(43、44ページ参照） 

など 



□電極洗納 


-電極洗ミき中ランプ(赤色） 

自動洗ミき中に点灯しまず。 

(3 已ページ参照） 

-力ートリツジ交換ランプ(赤色） 

交換の時期をお知らせしまず。 
(38 ページ参照） 


ち命 


強め 


，。域; 

i 做 ’ 


'日.つづ口る 


□ ロザ-邸 

□ 

□ A 

□ つ 

□っ 

弱酸性 

浄水 

1 

2 

3 

1洗顔 


飲み始め 

飲み慣れ 

日萬飲用， 


S ジ交換 


I アルカリ I 


眞量 J 


リセツトポタン 

カート U ツジを交換 
した後に押します。 
(41 ページ参照） 

リモコン赤外線受信固 


|i 


設定 (3 


抄巧し） 


音量ポタン 

音声ガイドの音量を 
切り替えます。 

(33 ページ参照） 


•音青ポタン 

音声ガイドの聞さ直し 
や設定をします。 

(2 已、32ぺージ参照 


電解強めポタン 

電解を強めに設定します。 （3 □ページ参照) 

つづけるボタン-ランプ(黄緑色） 

同じ水質をつづけて使ラと定に巧します。 
(2 日、27ページ参照） 


リモコン部操作パネル 

つづけるポタン- 

(28 ページ参照） 

赤外線送信部- 


つづ口る 


レパー位置表示部 

頂がの I ノバーが置を亲元 '1 /ま "d 


水質切替ポタン 

水質の切り替えをします。 （2 日ページ参照) 


水質表示ランプ 

選んだ水質び点なします。 （2 日ページ参照) 


を部のなまえとご使用までの手順/操作パネルのなまえとはたらさ 
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水检を確認する 

水切替レノ（一を取り付ける前に、お使いの水をを確認してください。 


お使いの水栓び、下記の条件にあてはまる場合は、本器の付属品(固定具セット）で、水切替レバーび 
取り付けられまず。（取り付けかたは] 2〜13ページ） 


付属品の固定具セツトで取り付けできる水を 


使用ずる固定具 


ねじ径：吕2 mm 


泡ホ用 
パッキン付 




ねじ 



I 了 日 mm 
な！;•(上 


L 懲 


靜 U 嫂 


ミちま用つざて A 

(水切替レバー、 
U こ装着済み J 

または 

ミちま用つざて已 

泡沫用 
パッキン付 


※水栓により異なりまず。 
(12 ページ参照） 


パイプ径：1巨 mm 



ふく！5み 


取付リング用 


驟 


パツキン 

取付リング 

(ル.白） 


パイプ径：19 mm 



ふく！5み 


環 


取付リング用 


パツキン 

取付リング 

(大'ベージュ） 


パイプ径：16 mm • 19 mm むが 


13 mm 〜吕4 mm 未満 



ス h レー h 部分 
11 mm じ(上 


水检巧端径：13 mm 〜24 mm 未満 





取付金具 

舶じ4本付） 




h レー h 部分 
mmliLb 


0) お知5せ\ 

•先端部分びプラスチツク製のちの(断熱キヤツプ付)では、取り付け部より水漏れずる場合び 
ありまず。 


取り付けできる水栓 


外側にねじかある 先がふく5んでいる 
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ねじ 



水栓付属している部品 


泡沫水偉用つざて(巧ねじ用） 



•品番： PRV - D 8623 K [ W 23, 山20〕 
•品番： PRV - D 8623 M CW 24, 山20〕 
•品番： PRV - D 8623 G [ M 24, ピッチ1 mm ] 

※水栓一力一 • 品番をご確認のラえ、 
販売店にご相談 < ださい。 


水 

栓 

を 

確 


す 


の 


大 

型 


水偉先端径： 

24 mm 〜32 mm 



大型水を用金具 

pi 

• 品番： P -06 JR 

(内径3と已 mm ) 


取り付けできない水栓 


下記のよラな水ををお使いの場合、水切替レノ（一は取り付けられません。 

また、分岐水おおよび給水コンセントによる取り付けはできません。 


取り付けできない水检 


先端部が10 mm む下 

巧端のおげび特殊なもの 

シャワーノズル付 

センサー付 


- 

广 


U る 

ft 

10 mmli (下 

( J 


/户 ■ ィ 

か. ||! 

，が川 


»そのほかにを変形水をや、ねじ径 (22 mm 政外)やパイプ径の違ラをのびありまずので、 
ごを意 < ださい。 


r 内側にねじびある水掛または r 大型の水栓洗端径： 24 mm 〜32 mm )」 をお使いの場合は、 
水切替レノ（一の取り付けに、下記の別売品び必要でず。 


別売品を使用して取り付けできる水を 必要な別売品 


內側にねじかある 

































水切替レバーを取り付ける 

使わない部品は、転居時や水をの取り替えなどにそなえ、保をしておいてください。 

I 水切替 レバーの 分解2水切替レバ— の 取り付け 


水检の樹犬 


使用ずる固定具 


ねじ径22 mm 



ミちま用つぎて A 

い J < 切替レバー、 
V に S 着済み J 

泡ま用バッキン付 



ねじ 


または 

泡ま用つざて B 

泡ま用バッキン付 



パイプ怪 
16 mm 



取付リング 

(ル' 白） 


パイプ径 
19 mm 



取付 U ング用 
バツキン 

© 


取付リング 

(大.ベージュ） 



パイプ怪 
16 mm • 19 mm 



13 mm 


吕 4 mm 
モ満 


取付金具 

(ねじ4本付） 


水栓先端怪 
13 mm 〜24 mm 
未満 




ナツトを 
はずす 

泡ま用 
つぎて A 
をはずす 



※水をに合つたつざてを 


/ A または B の表示び 

^あります 

適合水控 

つざて A : W 吕2 . 山吕〇 
(水切替レバーの装着品） 
TOTO • INAX • MYM • 
KVK •カクダイ•ミズタニ 製 

の水栓などに 

つざて B : M 吕吕'ピッチ 1 mm 
(本器の付属品） 

YANMAR • GROHE • 
MOEN 製の水をなどに 

水をメーカーび分からない 
場合は、つざての泡な用 
パッキンをはずし、 r 軽く 
回して根元まで締まる方」 
を選んでください。取り付 
けるとさは泡ホ用パッキン 
をちとに戻してください。 




♦ 


〇泡ま金具を 
はずす 


※ミ包ま用つぎては使いません。 

〇本体用バッキンをはずす 
雜 齡なぃ） 

皆 ■ @—0取付リング 

用バッキン 
を入れる 



取付1」ング用バツキン 
はま号びをるほうを T 
にする 番号 


※泡沫用つざては使いません。 

〇取付金具のねじ (4 本)をはずす 

ナット 



0 ナットを 
締める 



先びふぐ5んでいる•ストレ—卜型 


先がふ<5んでいる 


外側にねじかある 
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パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / tor け suke / で、取り付けを 
実演した動画をご覧いただけまず。に009年1月現在） 


I ナットの締めつけには、工具を使わないでください。（ナット破損の原因） 


0水栓に合ったつぎて 
( A または B ) を選んで 
<ださい。 

(1 2ページ下参照） 

•ミ包ま用つぎてか6水び 
漏れる場合 

^ 使わない 
つぎて 

泡ま用バッキン 
を吕枚重ねにし 
て取り付ける 



細搞る 


包泡ま巧つぎて 
( A または B ) 
を取り付ける 




使ラつぎて 


包水切替レバーごと 
回して、確実に 
締めつける 


>まっすぐに強く、ねじ込んでください。 

f ななめにねじ込むと、泡な用つざての^ 
I ねじ山びつぶれ、水漏れの原因 ! 


©ナツトを通す 



©取付 IJ ングを取り付ける 
(ルまたは大を使用） 


切れ目のない 
部分を水栓の 
ふくらみに 
当てる 

切れ目部分を 
押し込む 


切れ目 



0ナツトを確実に 
締めつける 


取付リングびうまく取り付かない場合や水び漏れる場合は、 

付属の取付金具で取り付けてください。（下記参照） 


©軽くねじ (4 本） 



4 mm になるまで、 
ナツトびはずれな 
いよラにゆるめる 



包水栓に水切替 
レバーを巧し 
付けなびら 
取り付ける 


パイプび中央にくるよラに、奥のねじ2本 
をパイプに当たるまで、手で締める 

奥のねじ胃 S 胃 I 
パイプ(水栓） 


包ナツトをお実に締め 
つける 



残りのねじ2本を 
ドライバーで締める 




残りのねじ 


水切替レバ—を取り付ける 
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電池を入れる(交換ずる) 



水切曾レバーか5 

リモコン部を取りはずず 


2 


電池ケースの 

フタを取りはずず 


* 水切替 レバーは r スト レー ト」の 
位置(下側）にして < ださい。 

リモコン部 



水切替 レバー 


•フタを取りはずず前に、水けをふさ取って 
<ださい。 

•フタの溝にメダル状のをのを差し込んで、 
左に回してください。 


リモコン部裏面 



フタ 


溝 


C リモコン部の 

〇 動作を確認ずる 

• 水質切替ボタンを押し、赤外線送信部 
び点なずるか確認してください。 

け甲すたびに]回点灯しまず。） 



水切替レバーに 

リモコン部を取り付ける 



水質切替ボタン 
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3 電池を入れる 


•交換のとさは、ちい電池を取り出して 
<ださい。 

• r +」を上にして入れて < ださい。 


4 


電池ケースに 

フタを取り付ける 

•フタの溝にメダル状のをのを 
差し込んで、ちに回して < ださい。 



電池 


0もに回ず 



溝 

フタ 


〇合わせて取り付ける 


A 注意 


■ コインおリチウム電池の+と一は 
正しく入れる 


〇 

必ず守る 


+と一を間違えて入れると、破裂 
や液漏れによる事故の原因になる 
ことびありまず。 


■ コイン形リチウム電池や電池ケース 
の内部をめ！5さない 


水めれ禁止 


破裂や液漏れによる事故の原因 
になることびありまず。 


•赤外線送信部び点なしな<なったら、電池を交換して<ださい。 

《電池交換の目安は約1年でず。 （1 曰20回操作した場合） 

•電池を交換するときは、 「コイン形リチウム電池 CR 2032」 をお使いください。 
•使用済みの電池は、地域で定め5れた条例に従って廃棄してください。 

• U モコン部を、水切替レノ（一から取りはずした状態で使用しないでください。 

@お知5せ\ 

•付属の電池は、テスト用のため寿命び短い場合びありまず。 


電池を入れる(交換ずる) 
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本体を設置ずる 


設置上のお願い 


■なのような場所には、設置しないでください。 （故障の原因） 

•火を使巧しているところ、その他の高温部(日〇でじ(上)の近く 

•直射日光のあたるところ •油び付着ずるところ 

•屋外や風雨にさらされるところ •ミ谷室や水-蒸気のかかるところ 

•キッチンカウンターよりないところ（足元など）•凍結の可能性のあるところなど 


0»)お知6せ' 

•本器の近くでは、ラジオに雑音び入ることびあります。そのとさは、ラジオを本器から離してください。 

•巧のよラな場所では、リモコンの赤外線が霞響を受け、動作しにくい場合びありまず。そのとをは、 
本体のリモコン赤外線受信部を水切曾レバーのほラへ向けると、動作しやずくなりまず。 

- IH 調理器(炊飯器やクッキングヒーター)の近く -インバーター式堂光巧の真下 

-黒っぽい天井や高い天井(吹を抜けなど)の下 - U モコンホが線受信部に、強い光び当たる場所 

. 本体の真上に障害物(戸棚など)びある 


■水の出口を市販のホースなどで延長しないでください。 （故障の原因） 

•付属の排水ホース(長さ約1.已 m ) では長さび足りないとさは、別売品の「排水ホース 
(長さ2.已 m )」 をお使いください。（已8ページ参照） 

■お湯専用の水检には取り付けないでください。 （故障の原因） 


A 注意 


■ 本体は平らな場所に設置する 

〇 不を定な状態で設置すると転倒し、 
けびをすることびあ0ます。 

必ず守る 

■ 本体を壁に掛けて使用する場台の設置は、 
必ず販売店または工事店に依頼ずる 

〇 ご自分で設置すると、落下して、 
事故の原因になることびあります。 

必ず守る 

•壁掛けセットは、已7ぺージ「別売品」を 
参照して < ださい。 

■ 給水- P ± 水ホースに他の器具を接続しない 

付属の水切替レノ（一 LU 外を接続 
すると、水漏れや故障の原因に 
なることびありまず。 

禁止 


■水の出□をふさいだり、ホースを巧り曲げ 
たり、ねじったり、つぶしたりしない 

水漏れや適切な pH の水び 
出な<なる原因や故障の原因に 
なることびありまず。 

禁止 


■ 逆止弁(水の逆流防止弁)①付いていない 
給湯設備に接続しない 

Q 給湯設備び故障ずる原因になる 
ことびありまず。 

禁止 

■ 元止式湯沸器(湯の出□で止水でさない構造 
のもの)に接続しない〔瞬間湯沸器など] 

0 湯沸器び故障ずる原因になる 
ことびありまず。 

禁止 
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設置場所に合わせて、 

電源 コード.ホースを 引を出ず 

•つぶれたり、折れたりしないよラにしてくださし、 


左側か5引き出ず場合 


スプリング （ホースの折れ防止用） 



本体底面 


-切〇欠さ部 


2 


ち側か5引さ出ず場合 



i —ス 


切り欠き部にホースをはさみ込む 


設置場所に本体を置いて電源プラグを差し込み、 

リモコン①動作確認をずる 

• U モコン部の水質切替ボタンを巧し、本体側でその水質の水質表示ランプび点灯ずるか 
確認してください。（動作しない場合は、本体の設置位置を変更してください。） 

•動作確認後、電源プラグを抜いて<ださい。 


3 本体底面に、 A 転倒防止のため 

付属の吸盤を取り付ける斗吸盤でしっかり固定ずる 



>設置位置の巧れや水けを十分にふさ取ってください。 



>かるく止まるまでねじ込んでください。 


>吸盤び付かない場合は、付属の取 
付板の台紙をはびしてはり、その 
上に本体を固定してください。 


0 


♦ r お知5せ' * お手入れなどで本体を移動ずるとさは、本体を傾け吸盤の端をつまよラじなどで 
巧し込んで、吸盤を取りはずしてください。 


本体を設置ずる 
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本巧を設置ずる（つづを) 


1 


準備びでさた5 

給水-吐水ホースを接続ずる 


〇ホース 締付ナツトと ホース ガイドを水切替 レバーから 
はずし、 ホースガイドの表示(白- 黒) に合わせて 

給水-吐水ホースに通す 


は水側 (断面： 白) 


€) ホースガイドを押し込む 



〇 給水-吐水ホースを、 
奥まで差し込む 


給水側 

(断面：點 




〇ホース締付ナツトで確実に 
締めつける 

• 工具を使わないでください。 
(ホース締付ナツト破損の原因) 



^ 3排水ホ—スを吸盤で固定ずる 


ホースにごいて 


* 長すざる場合は、切って使用してください。 
切るときは、切断面を平らに^ 

I して < ださい。 ) 

* 束ねないで < ださい。 

また、浮かないよラに固定してください。 
(ホース内に水び残り、においの原因） 

* 給水 • 化水ホースは、キッチンカウンター 
より低いところを通らないようにしてく 
ださい。 

(ホース内に水び残り、においの原因） 


•排水ホースの下に、くず入れなどを置かないで 
<ださい。 



吐水□と排水ホース先端の高ほ差は 

20 cmlU 上已〇 cm 未満に 

また、排水ホース先端は、本体底面より 10 cmJ ； Lh 低く 
〔適切な pH (水素イオン濃度)を得るため〕 
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2 


ホース 固定バンドで 

給水*吐水ホースを固定ずる 



>ブヴーび r ピッ」と鳴り、 r ミき水」の水質表おランプ 
び点灯しまず。 

>待機時ち約 0.4 W の電力を消費していまず。 


•電源コードを巧にはわせないでください。 

(破損の原因） 

•本体を倒した状態で設置しないでください。 

(故障の原因） 

•設置後、3〜4分間アルカリイオン水を通水し、 
本体の空気巧きをしてください。 （26 ページ参照） 

•自動洗ミきを機能させるため、またカート1」ツジ 
寿命を正し<表おさせるため、通常は電源プラグ 
を抜かないでください。 （3 已、38ページ参照） 


卜>)お知らせ 


>力ートリツジ品番ラベル (付属品） 
に必要事項を記入し、本体の見や 
すい位置にはってください。 

交換用カート U ツジを購入する 
とさ、品番の確認に便利です。 

>ホースの長さびたりないとさは、 
別売品のホースをお使い < ださい。 
(巳7、巳8ページ参照） 

>設置直後は、通水すると水質シグ 
ナルび約20〜30秒間点滅後、 
点なに変わります。旧ページ参照） 


本体を設置する(つづさ) 
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本巧を設置ずる（つづを) 


設置後の確認 


設置後、通水して下記の項目を確認し、異常びある場合は各々の処置をしてください。 


確認項目 



異常時の点検個巧と処置 



• 給水- P ± 水ホースび折れたり、つぶれたりして 17 

• いないか 18 

吟まっすぐにしてください。 ]9 


• 排水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
今まっすぐにしてください。 

※通水中に、排水ホースから出ている水びとぎれる 
場合は、吐水口と排水ホース先端の高な差を大さ 
くしてくださし、。 


* 水切替レバーを水をに確実に取り付けているか 
-► 「水切替レバーを取り付ける」を再確認し、 
確実に取り付けてください。 

※泡ま巧つざての締めつけび弱いとさは、 
給水-吐水ホースをいったん取りはずし、 
水切替レバーごと回転させると、しっかり 
締めつけられまず。 

• 水切替レノ（一内の部品は正しく入っているか 
-► 部品を正しく取り付けてください。 


• 水をの先端晰熱キヤツプなど)にひび割れびないか 
-► 水道工事店にごホ目談 < ださい。 
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確認項目 



異常時の点検個所と処置 


•給水-吐水 ホースを 水切替 レバーに 確実に取り 
付けているか 

今■奥まで差し込み、ホース締付ナットで締めつ 
けて < ださい。 


>水栓のパッキンびち<なっていないか 
吟水道工事店にご相談ください。 

>水を(断熱キヤップなど）にひび割れびないか 
♦水道工事店にご相談ください。 




• 本体の1」モコン赤外線受信部びかくれていないか 
今 U モコンホ外線受信部びかくれないよラ、 
本体の向さを変えて < ださい。 
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本体を設置ずる(つづき) 
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pH (7 K 素イオン濃度)を測定ずる 


設置後および長期間（目安：約1過間 LU 上)使用しなかった場合は、必ず pH を測定し、 「 pH の目安」の 
範囲内に入っているか確認してからご使用ください。 

その後を、定期的に （1 力月に]回じ(上)測定してください。 


準備ずるもの： pH 試験液(付属品) 


■測定のしかた 

I pH 試験液を 

試験カップに2滴落とず 

• 2滴 L ソ外では正跑こ測定できま 
せん。 

• 試験水を採水したあと pH 試験液 
を落とすと、試験水と混ざらず、 
正確に測定でさません。 



2 


生成水(アルカリイオン水または弱酸性水)を 

約10秒!^ソ上流ず 


(安定した pH を測るため) 


3 


試験カップに 

試験水を入れる 


• 試験水をあ5かじめコップなどに採水し試験カップ 
に入れると、カップラインに合わせやすくなります。 


>入れる量は、カップラインの上下約已 mm の範囲 
であれば、問題なく判定でさま 
すので、ラインに合わなくてち、 

やり直す必要はありません。 

カップラインまで入れる 



A 注意 


■ pH 試験液は、义気に近づけない 


火気禁止 


引乂し、火災の原因に 
なることびありまず。 


■ pH 試験液や試験液の入った 
水は、飲んだり、目に入れた 
りしない 

(特にお子様にはごを意ください。） 


0 

禁止 


体調を損なラことび 
ありまず。 


•ちし誤って飲んだ場合は水を多量に 
飲み、目に入れた場合は十分に水洗 
いをし、医師に相談して < ださい。 
•必ずフタをして、乳幼おの手の届か 
ないところに保管してください。 


A 明るいところで 

H pH 測定表と pH 測定表 

比較ずる 

• 時間が経過ずると試験水の色び 
変化しまず。時間を置かずに 
pH 測定表と比較してください。 





アルカ U 3 

9〜]日 

アルカ U 2 

8.日〜 

包已 

アルカリ] 

8〜 

'9 

弱酸性 

曰〜6.已 



* 市販の1」トマス試験紙などでは正確に測定で定ません。必ず pH 試験液で測定してください。 

* pH 試験液の原液を捨てるとさは、水で薄めて下水に流してください。 

* pH 試験液や pH 測定表は日光に当てると変色しまずので、暗いところに保管してください。 
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@ お知らせ'" 

•この pH 試験液は、 pH の目安を測るためのをのでず。 

また、 PH 4.0 じ(下の酸性水は同じ色になりまず。 

《試験液のまな成分は、エタノール、メチルレッド、ブ□モチモールブルー、フエノールフタレインです。 
•水質により、生成水の pH び 「 pH の目安」の範囲に入らない、またはアルカ U イオン水びアルカ U 性 
をおさない(青や組の液び、緑や黄色に変色する）場合びあります。そのとさは、な下の処置をして 
<ださい。 

①電解の強さを r 強(強め)」に設定ずる （3 □ページ参照） 

⑤グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤を添加ずる （34 ぺージ参照） 

※また、原水を測定した場合、試験水の色び pH 測定表と異なることびありまず。 

(水中の炭酸や各種成分の影響） 

• pH び高い場合は、弱いアルカ U に水質を切り替えたり、ミき水を混ぜてお使いください。 

•カートリッジび新しいとさ(約1週間)は、 pH びやや高くなることびありまずび、異甫ではありません。 


ご巧用上のお願い 

广 

■ 海水などの塩分を含んだ井戸水（海岸近 
くの井戸水)は、适水しないでください。 

(故障の原因） 


■ 地域•水質にぶつては、指定の pH び得！5 
れないことびあります。特に地下水を水 
源とした地域では、設置前に酸度測定試 
薬（品番： PJW - T 8 巨巨 7) による酸度の 
測定を販売店にご相談ください。 

■ 水質の*硬度が高い地域で使用する 
とさは… 

•毎日]回、使用ずる前に約]分間、弱酸性 
水を通水してください。 

吐水口や通水路にカルシウムび 付着し、^ 

I 水の出び悪<なるため ) 

※硬度び高い地域では、石けんの泡立ちび 
悪かったり、やかんや銅などに白いをの 
(カルシウム）び付着しまず。 

V J 


■ 本体を倒した状態で使用しないでくだ 
さい。 

(故障の原因） 


■ 濁りのひどい水やホサビのをい水は、 
通水しないで < ださい。 

(カート U ッジ寿命び短くなる原因） 

•毎日]回、本体に通水ずる前に、原水を 
しばらく流してください。 


■ アルカリイオン水または弱酸性水を、 
連続して30分 L ソ上使用しないでくだ 
さい。 

30分じ(上使用ずると、液晶表示に rU 27 J 
(43 ページ参照)を表示し、電気分解を 
中止します。 
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が(水素イオン濃度)を測定ずる/ご使巧上のお願い 





ご巧用の前に 


上手にお使いいただくために (用途に合わせてお使いください。) 


ァルヵリィォン水は W V 

•「アルカ U 1」一「アルカリ2」^「アルカ U 3」の順に、 pH び約0.已程度高くなりまず。 

•] 曰あたりの飲用量は、「アルカ U 引で0.已リツトルから]リツトルを目まにしてください。 





□3 

日寓巧用 


曰常飲用 

コーヒー•紅茶•緑茶-煮物-鍋物-汁物 

などに 

9〜10 


□2 

飲み恒れ 


飲み慣れ 

お米を炊<とさ 


8.5 〜 9.5 


° 1 

飲み姑め 


数み始め 

アルカリイオン水を初めて飲むときに週間程度） 

_,…一_ 

8〜9 



参 


fn ロザ-抓 

□ 

□ - 

□ っ 

□つ 

I 弱酸性 

浄水 

1 

2 

3 

t 洗顔 

- • - 

飲み始め 

飲み慣れ 

曰常飲用， 


弱酸性水は 

•肌に近し、弱酸性の水です。 

人分 

洗顔 

5〜 6.5 




アルカリ I 



ミき水は 

• ろ過された不純物のみない水でず。 

薬.ミルク 

薬の服用時やミルク 

P I の溶きホ•細などに 


電気分解はされていません 



•アルカリイオン水でお米を巧くときは 


アルカ U イオン水の pH び高くなるほど、ご飯びやわらかめになりまず。 
水量やアルカ U レベルを調整してください。 

お好みに合わせて 

pH (水素イオン濃度)とは 

水(水溶液)のアルカ U 性 • 中性 • 酸性の程度をおず 

強 

酸性 

弱 

中性 

I 

アルカリ性 

弱 強 

をので、水素イオン指数のことでず。 






pH 4 

己 

6 

I 

7 

8 9 10 
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使用中の液晶表示について 


使用中 


(例）アルカ U 3の場合 

飲巧しない水 （ r 準備中」の水 • 弱酸性水 
など)び出ているとさは、 i 届巧と表示 


設定 pH 
流量 
寿命 


ィ飲田 

知-•圓 

酿 

3S 

T 


水質切替ボタンに設定されている 

pH (目安)を表示 

※ミき水のときは r -」と表示 


水をを 
閉めると… 


待機が態 


カートリッジ寿命を表示 

(38 ページ参照） 

(例） 


設定 pH 
流量 
寿命 


を,。-■圓 

あと bill LI tj'^ 




♦乃 3 知 6 せ' 

液晶表示は、ボタン操作び終わってから、または水栓を閉めてから、約3□砂後に消えます。（節電のため） 

ボタン操作をする、または本体にお水すると、点幻します。 

流量びな下(約1 .0 L / 分未満)ずると、通水中でをカート U ッジ寿命を表おしまず。 

この場合、電気分解(電解 • 生成）していません。 


音声ガイドについて 


ボタン操作の内容や本体の異常などを、音声でお知日せしまず。 



お知5せ^ 



音声ガイドの例 

を押ずと 


「アルカ U 3です」 

>〔水を絞る〕の表示び出たときに9ページ参照） 

毎 ' feta r 水量び出ずざていまず水栓を絞ってください」 

>異常表示び出たとさ（43、44ページ参照） 

「異常び発生しました 

電源プラグを抜いて販売店に相談して< ださい」 


• [ ly を巧ずと、音声ガイドをちラー度聞くことびできまず。 

•音声ガイドは、「親切」•「通常（「親切」モード解除)」•「切」のモード設定びで去まず。 （32 ページ参照） 
•音声ガイドの音量は、「3 (大ル「2冲)」 • 「1(ル)」の3段階に調節できます。 （33 ぺージ参照） 


ご使用の前に 


2 已 





























巧いかた 


ルカリ.弱酸性.ミき水を使ラ 


1 り替える 2 ISil 曾ボタンを押す 3 7 k 栓をもがる 

※使用でさる水温は •ブヴーび「ピッ」と鳴り、 •水質シグナルび 

3 已で未満でず。 7 j < 質表示ランプび点なします。 点滅しまず。 



水質切替ボタン 用 途 水質シグナルの色 



□3 

曰ち巧用 


曰萬飲用 

飲み慣れ 

飲み始め 

ブルー 


□2 
巧み憤れ 



° 1 

なみ巧め 



口浄か 



グ U —ン 


□ ヴヴ-视 

弱酸性 


洗顔 

ピンク 



弱酸性水-浄水び出ます。 


26 



































































4 使 5 


•水質シグナルび点！打し、ブザーび r ピッピッピッ」と 
3回鳴ると使用できまず。 

《まちびって飲巧しないよラ、弱酸性水使巧中は警告の 
ブヴーび鳴り続けまず。（弱酸性ブザー） 


アルカリイオン水使用中は 


排水ホースから酸性水び出まず。 


ミき水使用中は 


排水ホースからミき水び 
出ます。 

(飲用ではあ0ません。） 


弱酸性水使用中は 


排水ホースからアルカ U 
イオン水び出まず。 
(飲用ではありません。） 


つづけるボタンについて 

同じ水質をつづけて使ラと去に便利です。 


□ つづける 




お米をとぐとき 

コップにまいで何杯か飲むときなどに 


使用する水質切曾ボタン(「アルカリ」または「ミき水」)を巧した後、 
を押す(つづけるランプ点な） 

点な中は、水栓を一度閉めて再度開けるとすぐに使用でさます。 

•弱酸性では、つづけるボタンは使用できません。 

•つづけるランプは、 r アルカ|」」^「ミき水」を切り替えたとき、 
または水をを閉めてから約] 0分後に消灯しまず。 

弱酸性ブザーをとめるには… 


] ヴザ-抑 

弱酸性 


を押ず 


※再度、弱酸性水を使用ずると、ブヴーび鳴りまず。 

■ 弱酸性ブザーを鳴5したくないとさは… 

下記の設定をしてください。（通水中は設定でさません。） 


操作のしかた 


弱酸性ブザー 

ON を解除する 

□ C7I/-VJ； 

ミ羅 性 

を「ピー」と鳴るまで押す(約 3 砂間） 

ON に設定する 

□ C ザ-の 

弱酸性 

を「ピッ'•'」と 4 回鳴るまで押す(約 3 秒間） 


使用後、 

水栓を閉めると… 

• 弱酸性を使用したとさは、水質 
び r ミき水」に自動的に切り替わり 
よ 9 〇 

•排水ホースから約9□秒間水び 
出ます。 

^電極自動洗ミきまたは\ 

I 本体内の水抜さのため/ 


卜>)お知5せ' 


>使用中に排水ホースから出る 
水は、ためて洗い物やお風呂 
などにお使いください。 

《洗い物のずずざには使用 
しないでください。 

《24時間バスのお風呂には 
使用しないで < ださい。 

(ミき化能力低下の原因） 

>水栓を閉めた後ち、吐水 □ 
から少し水び出ることびあり 
まずび、異常ではありません。 

>水質切替ボタンの下に、点字表示 
をしています。（已4ページ参照） 


>アルカリイオン水またはミき水 
を通水したときブザーが r ピツ 
ピツ •••_! と鳴り、電極洗ミき中 
ランプび点なした5、0±水口 
か5出ている水は使用しない 
で<ださい。（約]已〜已□砂間） 
自動洗ミきをしています。 

(3 已ぺーバ参昭、 

>気温びほ< 凍結のおそれびある 
場合は、カート U ツジを取りは 
ずしてください。 


ブザーの音量は… 


>音声ガイドの設定音量(「3 ( 大り- 
に 仲)」’「1 (ル)」の3段階)と 
同じ大きさで鳴りまず。 

(33 ページ参照） 


使いかた 
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巧いかた（つづを) 


アルカリ-弱酸性-ミき水を使う（つづき) 


■ リモコン部の操作について 

水切替レノ（一の1」モコン部操作ノ（ネルで、水質の切り替えなどびでさまず。 



水質切替ポタン 


水質の切り替えをしまず。 


/ 

アルカリを使うときは… 

\ 

アルカリ] を押ずごとに、下記のよラに水質び切り替わりまず。 

1乃レヵリ1 

「アルカリ]」-六「アルカ U 2」- 

1 乃妨リ 1 

- 六「アルカ U 3」 

i ピツ 

ピツ 1 

个 

ピツピツ 1 

V 

J 



•赤外線送信部に、ふ击んなどをかぶせたり、手でおおったりしないでください。（誤動作の原因） 
•赤外線送信部び点なしな<なったら、電池を交換して<ださい。 （1 4ページ参照） 

所ぉ知5せ、 

•同じキッチン内などで、 U モコン方式のアルカ U イオン整水器を2台お使いになる場合、 
それぞれの U モコンで操作ずるには、ホ外線チヤンネルの設定び必要でず。 

下記の手順で、 ] 台目を rchl (チヤンネル1)」に、2台目を「か2(チヤンネル2)」に設定して 
ください。お買い上げ時は 「 ch 1」に設定されていまず。 

設定のしかた I I ：リモコンの動作確認後に、設定の操作をしてください。〕 

①設定を変更ずる本体のみ電源プラグを差し込む 
•をラ]台の電源プラグは抜いておいて < ださい。 

③水をを閉めた状態で、リモコン部操作パネルの I っづける 1 を本体のブザーが r ピー」と鳴るまで 

押ず (約5砂間） 

•表示部に 「 ch 2」 び表示され(約3秒間)、本体と U モコン部の設定び、 「 ch 2」 に切り替わります。 
《 rchl 」に戻ずときは… 

ち ラー 度 [ っづける D を押ず (約已秒間） 

• ブヴーび「ピッ…」と4回鳴り、表お部に rchl 」 び表示されまず。 
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弱酸性使用中のみ） 


I :水を絞る）の表示が出たとき（アルカリ 

水の流量び多ずざる場合に表おしまず。 

(十分な pH び得られないことびありまず。） 

▼ 

表示び消えるまで* 

水栓をゆっくりと絞ってください。 

《「アルカ U 」 の場合：流量約已 .0 L / 分 
「弱酸性」の場合：流量約 3.2 L / 分 


卜>)お知6せ〜 

*[ 水お絞る）の表示は、水質シグナル点归後、3秒 lU 内には出ません。 

•〔水栓絞る〕の表示び出ている間は、現在の通水流量び表示されまず。（点滅） 

流量調節の目安にして < ださい。 

•電解を強めに設定しているとき (30 ぺージ参照)は、〔水を絞る〕の表示び出やずくなりまず。 
(この場合、流量約2.已 L / 分で消えまず。） 


1 表ぉ部 

(例）「アルカ U 」 の場合 


設定 pH 

飲用 

現在 

を ,)-,! i 


流量 

寿命 

ィ約 

-m 

I.U 

i 

C Ol / 分まで 

J .。 雄総 

A 


現在の通水流量 ■ 
(点滅） 


この数値 
まで絞る 


■ 水質シグナルび消灯したとき 

水ネ全を絞りずざたり、水道水圧の変化で流量び低下ずると、 
水質シグナルび消好し表示部に「カート U ツジ寿命」び表お 
されます。（アルカリ■弱酸性の場合は電解中止） 

もし、水質シグナルび消打したときは、再度水栓を開いて 
流量を調節して < ださい。 


水質シグナル 



-*) お知5せ、 

• 弱酸性を使用していたときは、水質び「ミき水」に切り替わりまず。 


再度。#6を巧し、水をを開いてください。 


pH を知りたいとさは 

付属の pH 試験液で測定して< ださい。 （22 ページ参照） 


r アルカリ優先」に設定ずる 

弱酸性-ミき水使用後に水をを閉めたとき(水質シグナルび消打したとき）、自動的に前回使用した 
「アルカ U 」 に戻る*よラに設定でさまず。（通常は「ミき水」） 

※つづけるランプび点なしているとさは、ランプび消なしたあと戻りまず。 

操作は、水培を閉めてか5行ってください。（通水中は、操作できません。） 


r アルカリ優制に設定ずる 


操作のしかた 


を「ピッ ''」と4回鳴るまで巧ず(約3秒間） 


設定を解除ずる 


を「ピー」と鳴るまで巧ず(約3秒間） 


使いかた(つづき) 
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巧いかた（つづを) 


アルカリ-弱酸性-ミき水を使う（つづき) 


アルカリイオン水-弱酸性水の電解を強めにするとをは 

水質などの影響により、生成水のがび 「 pH の目刻に4ぺージ参照)の範囲内に入らないときは、 
アルカ U . 弱酸性の電解の強さを r 強趟め)」に設定してください。 pH び 0.1 〜 0.3 程度変化しまず。 
(水質や使用条件により変化量に幅びありまず。） 

• 一度設定した内容は、再度設定(変更)ずるまで記憶されまず。 


アルカリの設定を変更ずるとき 



° 1 

□ 2 

° 3 

巧み姑め 

巧み慣れ 

曰苗か用 


①いずれかを巧ず 


2 【 IS 強め) を巧ず 

•] 回押ずごとに、下図のよラに設定び変わ0まず。 

•アルカ U ずべて（にム]じふ]〇)の、設定び変更 
されまず。 


弱酸性の設定を変更ずるとき 

1國を巧ず 

【離強め ] を巧ず 

•] 回押ずごとに、下図のよラに設定び変わ0まず。 


電解強めボタン 


翻め 


谭極 綱中嗎 Kr ジ交換 

リセット 


□つづける音量 


3 

曰萬巧巧 


IJ 


設定巧秒巧し) 


1 表示部1 

(例）「アルカ U 引の場合 





〈標準〉 


〈強〉 

設定 pH 
流量 
寿命 

< 之々)-•關 

酿 3.5 

f 痛強め] 

ィ目 きが 

>圃如 一®) 

ピッ 



个 


ピツ 

广聰強め） 


(») お知 6 せ'' 

• r 強」の表示は、「強」に設定した水質を還おしたとさに出まず。 

ミき水または「標準」に設定している水質に切り替えると消えまず。 
* r 制に設定しているときは〔水栓絞る〕の表示び出やずくなりまず。 
(この場合、流量約2.已 L / 分で消えまず。） 
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原水(水道水)を使ラ 


原水とは水道水そのままの水でず。 


水切替レノ（一を r ストレーりまたは「シヤワー」に切り替えまず。 




[水切替レバーを下か5見た図] 



仅トレート） 


水切替レバーについて 

使うことびできるか温はち表の通りです。 
この温度で使用してください。 

( 故障またはカート U ッジに吸着した ' 
I 総卜 U 八□メタンの一部び放出される原因 ■ 


水切替レバーの位置 

水温 

を 水 

3 已 。0 未満 

ストレート (原水） 

80 。。未満 

シャワー （原水） 


-*) ぉ知5せ、 

>「ストレーり r シャワー」では、原水口から水道水そのままの水び出まず。 

アルカリイオン水-弱酸性水-ミき水は、水切替レバーを r を水 J に巨ぺージ参照)に切り替えて、 
P ± 水□か5出る水をお使いください。 


使いかた(つづき) 
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巧いかた（つづを) 


音声ガイドの設定を変える 


音声ガイドには、「親切」•「通常 （ r 親切」モード解除)」•「切」のモードびあり、お好みでモードの 
設定を変更でさまず。 

お買い上げ時は r 親切」モードに設定されていまず。 

• r 親切」モードでは、通水し、飲用巧または使用巧になったときにも、音声ガイドで水質をお知らせ 
しまず。 （ r 通常」モードではブヴーのみ） 

• r 切」に設定ずると、異常表示(43、44ページ参照)び出たときのみ、音声ガイドでお知らせし 
まず。 


ブザーが「ピッ」と鳴るまで 

| i を押ず （約 3 秒間） 

設定(3轴巧し） 

•] 回巧ずごとに、下図のよラに設定び 
変わります。 


□電極流等中 
〔劃輔め 

をつづける I 


昨 K 

4」セット 


‘勝交換 


音量 


I 


□ 


3 


曰萬飲用 


IJ 


設定 (3 秒巧し) 


音声ボタン 


表示部 


〈親切〉 Hi I 〈通常〉 111 1 〈切〉 


設定 pH 

ィ を々-•聞匈 

岂口 

設を巧か巧し） 

ィ さ’，) 一 

ち P 

設定巧が巧し） 

◄ 

流量 

寿命 

酿 3 .S 

- ^ 

ピッ 

酿 曼5 

-^ 

ピッ 

酿 3 .S 


个ピッ 


|| 

設な (3 ががし 


夕)ぉ知5せ、 

•音声ガイドを r 切」に設定にしてを、ブヴーは鳴りまず。 

(音声ガイドを r 切」にずる前に設定していた音量になりまず。) 
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音量を変える 


音声ガイドの音量は、「3 ( 大ルにゆ)」’「1(ル)」の3段階に調節できまず。 
お買い上げ時は「2 ( 中)」に設定されていまず。 


侵量） を巧ず 


>] 回巧ずごとに、下図のよラに設定び 
変わります。 


□電極腕中愧 Kr ジ瓣 


電解強め L リセット 


] つづける I 


3 

B 常欺苗 


T 音量 


I 


|i 


1受定 (3 秒巧し) 


音量ボタン 





♦乃5知5せ、 

音声ガイドを r 切」に設定しているときは、音量の設定は変更できません。 
ブヴーの音量は、音声ガイドの設定と同じになりまず。 


使いかた(つづき) 
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カルシウムを添加する (指定の pH が得 6 れないとき) 


pH を測定しに2ぺージ参照)、 「 pH の目を」の範囲内に入らない場合は、グ U セ nU ン酸カルシウム 
製剤（カルシウム）を添加してください。範囲内に入っていれば、添加する必要はありません。 

《カルシウムの摂取を目的としたものではありません。 


■添加のしかた（機器内部が不衛生にならないよラ、清潔な手で添加してください。) 


7 j < をを閉め、カバーを取りはずし、 

カルシウム添加筒を取り出す(細参勵 


キャップをはずし、 

添加筒とキャップの内側を 

水で巧ラ (水を振り切る） 

•水切替レバーを r ストレート」または「シャワー」 

に切0替えてから、洗ってください。 

( r ミき水」で通水すると、水びあふれまず。） 

•補充の際に、添加筒内やキャップの内側にカル 
シウムび残っている場合は、水をかけなびら、 
はしなどを使ってされいに取り除いてください。 
(残っているちのは、カルシウムび流出した^ 

I 後の残留物でず。 ) 

•添加筒の網を破らないよラにミち意してください。 

•キャップは、洗剤 • アルコールなどで洗わないで 
ください。（回りにくくなりまず。） 


3 カルシウム1袋（日旨)を添加筒に 
入れる 

•カルシウムを、本体に直接入れないでください。 

(故障の原因） 

4添加筒にキャップを取り付ける 


C 添加筒を本体に取り付ける 

■七 n 十站のが7里ホで;;をを I - となけ 


>キャップは 閑 の位置まで確実に締めてください。 
キャップを取り付けずに通水ずると、^ 

水びあふれまず。 ) 


0カバーを取り付ける (4 1ぺ-ジ参照) 





峰 iii お AA •長期間（目ま：約1週間 LU 上)使用しないときは、残っているカルシウムはきれいに 
取0除いて < ださい。 

お知5せ"^ •添加筒び不衛生になると、カビが発生ずることびありまず。そのときは、別売品の 
「通水路洗ミき剤 J で洗をしてください。 （已7ぺージ参照） 

•カルシウムは、アルカ U イオン水、弱酸性水、ミき水のずべてに添加されまず。 
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自動洗浄について 

自動的に、吐水配管内のパイプク U —ニングと、本体内の電極板に付着したカルシウム分の除去をします。 


アルカリイオン水 
を使用したあと 


弱酸性水を 
使用したあと 


つづけるランプび 
消えているとを、 
水栓を閉めると 

水栓を閉めると 



12時間 L ソ上使用 
しなかったとさ 


アルカ U イオン 
水またはミき水を 

通水ずると 


►パイプク U —ニング-電極自動洗ミき中に、〔水栓 
絞る〕の表示び出た場合は、表おび消えるまで、 
水栓を絞ってください。 

(流量約2.已 L / 分で消えます。） 


@お知5せ' 


►電極洗ミ争中ランプは、パイプク U —ニング•電極 
自動洗ミ争中であることをお知らせするちのです。 
»つづけるランプ点な中は、電極自動洗ミ争をしま 
せん。 


約1已秒間、電極自動洗ををしまず。 

電極洗ミき中ランプび約] 5秒間点灯 

•が水ホースか5出てくる水 (約日0秒間） は、 
使用しないで < ださい。 


約10〜1已秒間、パイプクリーニング 


電極自動洗ををしまず。 

ブヴーび r ピッピッ…」と約3砂間鳴る 


水質シグナルび 


電極洗浄中ランプび 
約10秒間点な 



•パイプクリーニング-電極自動洗浄び終了 
ずるまで、止水しないでください。 

(途中で止水すると、同じ動作を繰り返します。） 

•化水□や排水ホースか5出てくる水は、使用 
しないでください。 （約1已〜已□秒間） 

ブヴーび「ピッピッピッ」と3回鳴ってから 
使巧してください。 


停電•斷水したとをには 


■停電時 

•使用中に停電したときは水をを閉め 
てください。 

•通水ずると r ミき水」び出てさまず。 
•通電後は通常通りに使巧でさまず。 

循電後は「ミき水」に自動的に戻ります。） 
•停電してを、設定された内容は解除 
されません。 

/通水中に設定している場合、解除^ 
I されることびあります。 


断水時 

•使用でさません。 

•使用中に断水したときは水をを閉めてくださぃ。 

•断水び解除されたときは水切替レバーを「ストレート」 
または「シャワー」にして、まず原水(水道水)を流し、 
配管内の空気や濁った水を流し出してくださぃ。 
その後は、通苗通りに使用されてち問題ありません。 
(空気や濁った水を本体に通水ずると、力ート^ 
い」ッジの寿命び大幅に短 < なるため 


カルシウムを添加ずる/自動洗をについて 


停電.断水したとさには 


3已 































お手入れ 


本体-水切替レバー（リモコン部） 


(特に U モコン送受信部） 



、 

ノ 

カルシウム添加筒-本体通水路 



>添加筒の巧れや、においび気になる、またはカート U ッジを交換してを、においやいやな味び 
とれない場合は、別売品の r 通水路洗ミき剤」で洗ミきしてください。 

] 年に]回程度、洗ミきされることをおずずめしまず。（已7ページ参照） 

《カルシウム添加筒は、機器内部び不衛生にな5ないよラ清潔な手で扱ってください。 

>水質の硬度び高い地域では、通水路にカルシウムび付着ずることびありまず。 

1年に1回程度、別売品の r 本体洗ミき用カート U ッジ」で洗ミきしてください。（已7ページ参照） 

《クエン酸により、本体内に付着したカルシウムを除去しまず。 

(本体内をされいにし、電解能力を保つ効果びありまず。） 


水切替レノ（一取付□のフィルターに、ごみなどび詰まると水量びかなくなりまず。 
1年に]回程度、下記の手順で清掃してください。 


水切替レバー取付 □ (フィルター、ミち水 □) 



ナツトをゆるめ、水切替レバーをはずし 

フイルターを 取り出ず 


• 水切替レノ（一は r ミき水」にしてください。 

• 水切替レノ（一本体を少し回すと、ナットび 
ゆるみやす <なります。 


參 または@ーパッキン 



2 フイルターと 

を水口を洗う 


歯ブラシなどで洗ラ 
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A 注意 


本体に水をかけたり、洗ったりしない 


磯) 

水めれ禁止 


漏電-感電-故障の原因になる 
ことびありまず。 


•洗剤•クレンザー-シンナ ー• ベンジン-アル 
コール-巧油などは使わないでください。 
まちがって使用したときは、ずぐ水ぶきをし、 
表面の洗剤などを取り除いてください。 

(洗剤び通水にミ昆じる、樹脂の割れ • ^ 

I 塗装部のはびれ.変色.変形の原因^ 

•金属製のブラシなどは使わないでください。 
(さずの原因） 

•ナットを締めつけるとさは、工具を使わない 
でください。（ナット破損の原因） 

• U モコン部電池ケースのフタ部分に、水を直接 
かけたり、洗った0しないで<ださい。 
(故障の原因） 


3 


水切替レバーを取り付ける 

•フイ j レターを必ず取り付けてください。 

•取り付け後、「ストレート」または r シャワー」で水を流してくださし、。（約已秒間） 


ナツトを確実に 
締めつける 




お手入れ 7 
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カートリツジを交換する前に 


交換表示について 


通水量と通電時間を積算し、表示部に力ートリツジ寿命を表示しまず。交換の目安にしてくださし、。 

•カート U ツジ寿命(日〇〇〇リツトル)は、標準的な水質-水圧による試験(家庭用ミき水器試験ち法： 

J 侶 S 3201) での数値であり、一般の水道水では水質(濁り、鉄サビなど）•水圧により、目詰まり 
の時期に大幅な差び出ることびあります。 


力ートリツジ寿命表ち 

•カート U ツジの交換目安となる総通水量旧0001」ツトル)までの残量を、11」ツトル単位で表示します。 
※数値は、通水するごとに減っていをます。 


力ートリッジの使用可能年月 (2 年)までの日数び、ちと10日に40時間)になると… 

残り時間を 1 時間単位で表示します。 (巧り 時間表示例：、設定 PH 

※数値は、時間経過ごとに減っていきます 。I 残り240時間 j 襲 




力ートリツジ交換ランプ(ホ色) 


•カート U ッジの目詰まりなどで流量び低下した場合や、カート U ッジ寿命表示び、 
「1已〇 U 1； (下またはに40 h 」]； (下になった場合に点滅します。 


点滅： （通水中のみ） 


点巧： （常時） 

•交換時期び近づいていまず。 

《交換用カート1」ッジを準備して 
<ださい。 

► 

•交換して < ださい。 

※点な中は、アルカ U イオン水、 
弱酸性水は生成でさません。 


交換時期について 


■力ートリッジ交換ランプび点なした 5 交換をしてください。 

カート U ツジ交換ランプび点なすると、表示部に下記のよラな表おび出ます。（43、44ページ参照) 


表示 

処置 

設定 pH 

.養。)-,誦 


目詰まりによる力ートリツジの寿命です。 

流量 

ィ 。巧 


• 43 ページ ru 2 已」の内容を確認の上、カート U ツジの 

寿□口 



目詰まりであれば、カート U ツジを交換してください。 

設定 pH 
流量 

さ々-•國 

H つ广 


総通水量び6 000リツトルを超えました。 

寿命 

ィ UCO 


•カート U ツジを交換してください。 

設定 pH 
流量 

さ‘，)- • 圓 

H •いつ 


カートリツジの使用期間び2年を超えました。 

寿命 

4 U 11 U 


•カート U ツジを交換してください。 
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交換時期について（つづき) 


■ 力ートリツジ交換ランプび点'打しなくても、次のような場合は交換をしてください C 


I においやいやな味がするとき （カート U ツジの除去能力のな下） 


■力ートリツジ交換の目安と除去でをる物質 

〔交換用力ートリツジ品番： TK 741 已 C 1〕 


交換目安 

] 曰]已 U ットル使用したとき約]年 

除去できる物質 

遊離残留短素-濁り-総卜 U 八□メタン-クロロホルム- 
ブ□モジク□□メタン-ジブ□モク□□メタン.ブ□モホルム- 
テ トラク □□エチレン. 卜 U ク□□エチレン- 
1,1,1-卜 U ク□□エタン - CAT (農薬）. 2- M 旧(カビ臭）•溶解性鉛 


■ 水質による使用期間の違いについて 


カートリッジには、細かなちれを除去ずるために、中空糸膜フィルターび内蔵されていまず 
ので、目詰まり物質び多い水質では使巧期間び短くなりまず。 



中空糸膜表面 
就品時） 


目詰まりした 
中空糸膜表面 



①目詰ま0物質の 
多い水質 

⑤標準的な水質 


♦ y お知6せ' 

►巧の場合、化7大量び少なくなることびありまず。 

• 水温びない場合(カート U ッジに水び通りにくくなるため） 
• 水圧びない地域 (70 kPaLU 下)で使用した場合 
-地域の水道使用状況により、水道水圧びな下した場合 
•水道工事の直後など、断水していた場合 


力—卜 U ツジを交換ずる前に 
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カート IJ ツジを交換する 


•交換用力ートリツジの品番は、 rTK 741 已 C 1」 でず。 

り（ナソニツクの製品を扱っている販売店で購入してください。） 

•電源プラグは巧かずに、交換してください。 

(電源プラグを抜くと、カート U ツジ寿命の U セツトびでさません。） 

•水栓を閉めてか日交換してください。力ートリツジをはずした状態で通水しない 
でください。 （水びあふれ出るため） 


1 カバーを取りはずし、 

カートリツジを取りはずず 


•カートリッジをはずずとき、または 
はずした状態で、本体を倒したり、 
逆さまにしたりしないでください。 

(機器内部に水び入り、故障の原因） 

•カート U ッジから水び落ちまずので、 
を意してください。この水び本体の 
底面から出てくることびありまず。 
(水漏れではありません。） 




2 


新しいカートリッジを 

取り付ける 


* 取り付けたあと、カートリッジを 
押し上げてください。 

•力ートリッジの品まラベル(銀色）は、 
はがさないで < ださい。 

(水び漏れる場合びありまず。） 


新しい 

カー トリツジ 


0押し 


品番フベル 



上を巧ず 


0奥に入れる 


底面の中むを 
合わせ 
押さえなびら 
入れ込む 


40 

























3 


(3 抄押し） 


セット】 を巧ず (約 3 秒間) 


力ートリツジ交換ランプ 

* 消灯を確認ずる 


• ブヴーび 「ピ ー 」 と鳴り、 力ートリッジ交換 
ランプび消えるまで 巧して < ださい。 


□麵洗納□な战ジ交換 


電解強め L リセット 


つづけるI 1 音量 
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水栓を開さ、 

本体に通水ずる (約 3 〜 4 分間） 

•通水ずると水質シグナルび約 20 〜 30 
秒間点滅後、点灯に変わ0まず。 

•通水中、カート U ッジ取付部から水漏 
れびないことと、排水ホースから水び 
出ていることを確認してください。 


水質シグナル 
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水检を閉め、 

カバーを取り付ける 


0カチッと音びするまで押す 



>使用済みの力ートリツジ(可燃物)は、地域で定め5れた剩列に従って廃棄してください。 

(力ート U ツジケースの材質は ABS 樹脂でず。ろ材の種類は已日ぺージ r 仕樹を参照してください。) 

>カートリツジ交換ランプび点滅または点归ずる前にカートリツジを交換ずる場合も、 必ず手順 3 で 

をブヴーび「ピー」と鳴るまで巧し続けてください。（約 3 秒間） 

〔カート I 」ッジ寿命を正し < 表示ずるため〕 


@お知5せ' 


I カート U ッジ交換後、アルカ U イオン水をコップにをぐと白い泡びつくことびありまずび、 
異常ではありません。（已已ページ参照） 


カート U ツジを交換する 
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本体を移設するときには 


下記の手順で、本体の水抜さをしてください。 

《カルシウム添加筒は、機器内部び不衛生にな5ないよう清潔な手で扱ってくださし、。 


電源プラグを抜き、カバーを取りはずし 

カルシウム添加筒を取りはずず 


2 


•添加筒内にカルシウムび残っている場合は、 
舌れいに取り除いてください。 

本体を逆さまにして、カルシウム添加□か日 

内部の水を排水ずる 
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水切替レバーから 

給水- p ± 水ホースを取りはずず 


* 給水•吐水ホースをはずした後、ホース締付 
ナットとホースガイドは、水切替レバーに 
元どお0取0付けて < ださい。 

(紛失を防止ずるため） 



カートリツジを取りはずず 

•力ートリツジをはずずとき、または 
はずした状態で、本体を倒したり、 
逆さまにしたりしないでください。 

(機器内部に水び入り、故障の原因) 


5 給水- p ± 水ホース先端を 
本体よりおい位置に置いて 

ホース内の水を排水ずる 

•吸盤を取りはずしてください。 

•取りはずした添加筒-カートリッジ • 
カバーは、ちとに戻してください。 



水切替レバーを取りはずず 

•水切替レバー内の水は、出してください。 

•ナットを固く締めつけた後、水切替レバー 
ごと回おさせると、はずれやずくなりまず。 

※はずれないとさは、プライヤーなどの 


工具を使用してください。 



ゆるめる 




水切替レバー 
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•この方法でち十分に水抜さされていないことびありまずので、輸送時には水漏れを 
考慮して包装してください。 
























このよ 5 な表巧が出たとまには 

液晶表示に下記のよラな表示び出たとさは、各々の処置をしてください。処置をしてを表示び出る 
場合は、電源プラグを抜いて販売店にごホ目談< ださい。 

ただし、 H 31 〜 H 34 (44 ページ参照)の表おび出たときは、ご自分で分解修理は絶対しないで、 
お買い上げの販売店に連絡してください。 


異常表示 


原因と対応いただく内容 




•アルカ U イオン水または弱酸性水を、連続して30分じ(上使用ずると 
ru 27」 び表示されまず。 

•水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止しまず。 
(吐水口からはミき水び出ていまず。） 

今水栓を閉め、約3分間待って再度使用してください。 

「保護回路びはたらさました 
水栓を閉めて約3分間お待ちください」 

•水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止しまず。 
(吐水口からはミき水び出ていまず。） 

-► 水栓を閉めて使用を中止し、約30分間お待ちください。 

(水質、使用環境によっては、30分じ(上かかることびありまず。） 

「保護回路びはたらさました 
水をを閉めて約30分間お待ちください」 

流量び1 .2 L / 分を超えません。 

(通水すると、表示部に現在の流量び表示されます。） 

《電源プラグを一度抜さ、再度差し込んでください。 

•水栓を絞りずざていませんか？今水をを開けてください。 

•水圧び低ずざませんか？今水栓を全開にしてください。 

•給水. P ± 水ホースび折れていませんか？ 

吟ホースをまっすぐにしてください。 

• 水切替レノ（一のフ ィ ルターび目詰まりしていませんか？ 

吟フ ィ ルターを清掃してください。 （36 〜37ページ参照） 

※む上の処置を行っても、再度 ru 2 引び表示される 
(流量び1 .2 L / 分を超えない)場合は 

• 目詰まりによるカート U ツジの寿命でず。 

吟カート U ツジを交換してください。 （40 〜4 ] ページ参照） 

「カート U ツジの目詰まり寿命でず… 

カート U ツジの品番や交換のしかたは…」 

交換の目まとなる総通水量(巨000リツトル)を超えました。 

•カート U ツジの寿命でず。 

吟カートリツジを交換してください。 （40 〜41ページ参照） 

「カート U ツジの寿命でず… 

カート U ツジの品番や交換のしかたは'''」 


次ページにつづ< 


本体を移設するときには/このよラな表 I 巧か出たときには 


3 

4 


















このよラな表巧が出たとまには（つづを) 


異常表示 


U28 


U30 


原因と対応いただく内容 


• 電解檀の寿命予告でず。 

(電解時間の累積び約847時間になると予告をしまず。） 

今 販売店にご相談ください。 

電解權寿命は約850時間でず。 

► 止水して、電源プラグを一度抜さ、再度差し込むと、寿命までの 
残り約3時間 （1 曰10分使用して、約3週間)使用できまず。 

r 電解檀の寿命び近づいていまず 
水栓を閉めて電源プラグを抜さ差ししてください」 

力ートリツジの使用期間び2年を超えました。 

•カート U ツジの寿命でず。 

^ 今カート U ツジを交換してください。 （40 〜41ページ参照） 

「カート U ツジの寿命でず… 

カート U ツジの品番や交換のしかたは…」 



•電解擅の寿命でず。 

電解時間：累積約8已〇時間（イオン水生成時間-洗ミき時間のみ) 

^ 今，眼売店に電解槽の交換を依頼してください。 

「電解檀の寿命でず 

電源プラグを抜いて販売店に相談してください」 
•機器の故障でず。 

今電源プラグを巧き、表示内容を P 友売店にご連結ください。 

「異常び発生しました 

電源プラグを抜いて販売店に相談して<ださい」 


お知らせ'^ 

•表示は、下記の種類で区別していまず。 



お客様で対応でさまず。 

販売店にご柏談ください。 


修理を依頼されるとさは、この異常表示をお知らせください。 


•異常表おび出たとさの音声ガイドの音量は、設定にかかわらず （ r 切」に設定している場合を）、 
「3(大)」になりまず。 

•音声ガイドををラー度聞くとさは、 [ jn を押してください。 
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が障かな？と思[つたとをには 

万一故障かなと思われることびあ0ましたら、修理依頼される前に次のことを調べて<ださい。 

なお、異常のとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。 
※一度電源プラグを抜さ、再度差し込むと、正常に復帰ずる場合びありまず。 


何ち表示(点幻） 
しない 



水栓を絞ると、突然 
「力ートリッジ寿命」 
が表示される 


下記のよラな表示び 
出た 

[表示部〕（例） 


器 •? •が 


会,))- 

L 


リモコンによる操作び 
でさない 


点!打しない、または 
使用中に消幻ずる 


>電源プラグび抜けていませんか？ 

吟電源プラグを差し込んでください。 

>節電のため、使用していないとさは、自動的に表示び消え 
るよラになつています。 

今故障ではありません。 

>水栓を絞りずざたり、水圧の変化で流量びあ下したため 
でず。（水質シグナル消灯） 

-► r 弱酸性」をご使用の場合は、再度水質切替ボタンを巧し、 
水をを開いて流量を調節してください。 


I カート U ッジの使用可能年月 （2 年)までの日数び、 
あと10日に40時間）になりました。 

今> 故障ではありません。 

残り時間を、 ] 時間単位で表示しています。 


>直射日光や堂光打の光び、本体の U モコンホ外線受信部に 
直接あたっているのでは？ 

今本体の向さを変え、 U モコンホ外線受信部に光び直接 
あたらないよラにして < ださい。 

> U モコン部操作パネルのボタンを押したとさ、赤外線送信 
部び点阿(ホ色）していないのでは？ 

今電池の寿命です。電池を交換してください。 

>本体と U モコン部のホ外線チヤンネルび合っていないのでは？ 
-► 赤外線チヤンネ J レの設定をしてください。 

• 設置直後またはカート U ッジ交換直後は、通水すると 
約20〜30砂間点滅後に点打します。 

-► 約3〜4分間通水してください。 

(カート U ッジ内の空気を抜くため） 

>流量び不足していませんか？（約1 .2 L / 分•(上必要） 

今水をを開け、流量ををくしてください。 
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原因と対応いただく内容 


W 引 


このよラな表 I 巧か出たときには(つづき)/故障かな？と思ったときには 


水質シクナル 


表示部 


次ページにつづ< 


4已 

































巧障かな？とおつたとをには（つづを） 


アルカリイオン水 
またはミき水を通水ずる 
と、ピンクに点滅ずる 


• 24時間経過するごとに、または12時間 LU 上使用しなかった 
場合は、自動的にパイプク U —ニング•電極自動洗ミ争をします。 
(ブヴーび「ピッピッ'•'」と鳴り、電極洗を中ランプび点灯） 
♦約]已〜已0秒間通水してください。 


• r 弱酸性」使用後、水をを閉めると自動的にじ争水」に切り 
替わるようになっています。 

今■故障ではありません。 

> r アルカ U 優先」に設定されているのでは？ 

-► アルカ1」優先を解除する場合は、本体に通水していない 
ときに、じふ」をブヴーび「ピー」と鳴るまで巧してください。 
(約3秒間） 


I U セツトボタンを押しちれていませんか？ 

♦ ブヴーび r ピー」と鳴るまで、 U セツトボタンを押して 
ください。（約3秒間） 

I 電源プラグを抜いた状態で、 U セツトボタンを押したのでは？ 
-► 電源プラグを差し込み、ブザーび r ピー」と鳴るまで、 

U セツトボタンを押してください。（約3秒間） 


3已 


38 

39 


27 


29 


3已 



40 

41 


r 弱酸性」使用後、 
ランプが r ミき水」に 
変わる 


r 弱酸性」階水」使用 
後、ランプび r アルカ 
リ J に変わる 


カートリッジを交換 
してち、ランプび消 
文ない 


カートリッジ寿命表示 
び「1已〇 UJ ジ下または 
KAO h 」 LU 下になって 
いないのに、ランプび 
点滅ずる 

《化7_|< 量び 少ない、 
または出ない 


※電源プラグを一度巧さ、再度差し込んでください。 

• 水ををしぼりすざていませんか？ 

>水をを開けてください。 

•水圧び低ずざませんか？ 

-► 水をを全開にしてください。 

• 給水 • 吐水ホースび巧れたり、つぶれたりしていませんか？ 
今まつずぐにしてください。 

• 水切替レノ（一のフイルターび目詰まりしていませんか？ 

今•フイルターを清掃してください。 

•カート U ツジをお実に取り付けていますか？ 

今■お実に取り付けてください。 

•断水していませんか？ 

今•水び出るまでお待ちください。 

•カート U ツジの目詰まりなどで流量び低下しています。 

今故障ではありません。 

カート U ツジの交換時期び近づいています。 


力 


原因と対応いただく内 


W 引 


6 7 
3 3 


7 8 9 


リッジ交換ランプ 


水質表示ランプ 
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次ページにつづ < 
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27 
3已 



• P ± 水□と排水ホース先端の、高1氏差びルさいのでは？ 
今高低差を大さ< してください。 


• 電極自動洗をまたは本体の水抜さをしています。 
吟故障ではありません。 


• 排水ホースび巧れたり、つぶれたりしていませんか。 
今まつすぐにしてください。 


• 水切替レノ（一内部へのカルシウムなどの付着び原因と 
考えられます。 

今薬店でクエン酸をおホめいただを、1 U ットルの水に約已〇吕 
の割合で溶かしてください。 U モコン部を取りはずして、 

水切替レバーを約] 2時間つけた後、水洗いしてください。 


•電源プラグを、長期間抜いていたのでは？ 

今故障ではありません。 

電源プラグを抜いていると、通水量および通電時間び 
積算されないため、カート U ツジ寿命び正しく表示さ 
れません。 

※カート IJ ッ ジの使用期間び 2 年をすざている場合は、 
交換してください。 


•カート U ツジの除去能力び低下しています。 

今カート U ツジを交換してください。 

•カート U ツジ交換後、吕〜3力月じ(内に、においびした 
場合は、通水路またはカルシウム添加筒に巧れび付着 
している可能性びありまず。 

-► 別売品の r 通水路洗ミ争剤」で洗ミ争して < ださい。 

下記の場合、ホース内に水び巧り、においの原因になります。 

• ホースを 束ねているのでは？ 

-► ホースは束ねないでください。 

長すざる場合は、切って使用してください。 

• ホースび 浮いているのでは？ 

今浮かないように固定してください。 

•給水-吐水ホースび、キッチンカウンターよりおくなって 
いるのでは？ 

今■キッチンカウンターより1氏いところを通らないように 
して < ださい。 


力ートリツジの使用 
期間び2年をずざて 
ち、ランプが点 ：) a 
しない 


還択した化水弧外 
か 5 水漏れずる 


使用後、7_|<栓を閉めた 
後に水び出る 


使用中、水び出ない 


使用中、出ている 
水がとざれる 


においやいやな味、 
濁0びとれない 


原因と対応いただく內容 


故障かな？と思つたときには(つづき) 


8 9 
3 3 



7 8 9 


その他 


排水ホ—ス 


力—トリッジ交換ランプ 

























巧障かな？と居 I つたとをには（つづを） 


お水しても音声ガイド 
び鳴5ない 


本体に通水ずると 
水び温かい 


「弱酸性」を使用しても 
ブザーび鳴5ない 


生成水の pH び 
rpH の目ま」の範囲に 
入5ない 


弱酸性水の pH び 
中性を示ず 


本体の下か5水び 
出る 


使用後、水をを閉めた 
後に本体か5音がする 


アルカリイオン水の 
pH がアルカリ性を 
示さない 


pH び上びりにくく 
なってさた 


>音声ガイドのモードを、 r 通苗」または r 切」に設定して 
いるのでは？ 

♦ r 親切」モードに設定してください。 

• 通水ネ刃期は、止水中に室温や本体内の熱により温められた 
水び出ることびあります。 

今故障ではありません。水を流してください。 

• ブヴーび鳴!5ないよラに設定されているのでは？ 


今本体に通水していないとさに、 r # 剖をブヴーび 
「ピッ' ' '」と4回鳴るまで押してください。（約3秒間） 

•力ート U ッジび新しいとき(約]週間）は、 pH びやや 
高くなることびあります。 

今•故障ではありません。 

約]週間後、再度 pH を測定してください。 

>弱酸性水の pH び日.5程度の場合は、 pH 測定表の pH 7 
(中性)と見分けびつかないことびありまず。 

今 r 弱酸性」を使用中に排水ホースか S 出てくる水を 
測定し、 pH び10〜11を示していれば、弱酸性水は 
pH 6 .已程度になっています。 

• 温湿度条件によっては、本体内部に結露水び発生すること 
びお0まず。 

今故障ではありません。 

別売品の r 結露水排水ホース」を取り付けてください。 
(本体底面イラスト参照） 

• 本体内の水を排水している音でず。 

今故障ではありません。 

• 水質切替ボタンび r アルカ U 」 になっていないのでは？ 

( r 弱酸性」または博水」になっている） 

-► 水質切替ボタンを「アルカ U 」に切り替えてください。 

• 原水の水質によっては、アルカ U 性を示さない場合びあり 
ます。（水中の炭酸の影響） 

今故障ではありません。アルカ U の電解の強さを 
「強(強め)」に設定してお使いください。 

>排水ホースび巧れたり、つぶれたりしていませんか？ 

今正しく電気分解でさません。まっすぐにしてください。 

>本体内にカルシウム分び付着し、電解能力び低下しています。 
今別売品の r 本体洗;争用カート1」ッジ」で洗;争してください。 


原因と対応い 



7 8 9 



その他 
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カルシウム添加筒び 
変色ずる 


アルカリイオン水に 
白い浮遊物が混じる 


力ートリツジ交換後 
の、山;水量が少ない 


水を止めても、 

化水 n か5ポタポタ 
と水が出る 


>電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水に集まり、 
:欠亜塩素酸び発生するためです。 

吟故障ではありません。 

>カルシウム添加筒に巧れび付着しています。 

-► 別売品の r 通水路洗を剤」で洗;争してください。 

>本体内部に付着したカルシウム分でず。 

今別売品の r 本体洗を用カート U ツジ」で洗をしてください。 

>カート U ツジ内の空気び抜けていないためでず。 

-► 故障ではありません。約3〜4分間通水してください。 



■水漏れびあるとをには 



給水-吐水ホース接続部 


本体上部 


本体底部 



• 水切替レノ（一を水掛こお実に取り付けてしなすか？ 

今お実に取り付けてください。 

※泡ま用つざての締めつけび弱いとさは、給水- p ± 水 
ホースをいったん取りはずし、水切替レノ（一ごと 
回転させると、しっかり締めつけられます。 

•水切替レバー内の部品は正しく入っていますか？ 

今正しく取り付けてください。 

•給水-吐水ホースを水切替レバーに確実に取り付けていま 
すか？ 

今奥まで差し込み、ホース締付ナットで締めつけてください。 

•カルシウムキャップを本体にお実に取り付けていますか？ 
今カルシウムキャップは r 開」の位置まで締めてください。 

•カート U ッジをお実に取り付けていますか？ 

吟お実に取り付けてください。 

• 水栓のパッキンびちくなっていませんか？ 

今水道工事店にご相談ください。 

• 水を(断熱キャップなど）にひび割れびありませんか？ 

今水道工事店にご相談ください。 


原因と対応いただく内容 


水漏れ個所 


原因と対応いただく內容 


故障かな？と思ったときには(つづき) 



その他 
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a 011-261-6401(© 
a 03-5392-7190© 
狂 05 吕 -551-7900 疆) 
a 092-622-0531 ® 


(を国共通ま号) S 5.0570-081-365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけまず。 
3已已日/受付9時〜20時 


ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へ 
おかけください。 

大阪狂06-巨906 -1090 

〒日7 1-8 日86大阪肺慎市門真1048 
パナソニック電エテクノサービス(株） 


36已日/受付別寺〜20時 

電話瑞ル函。0120 - S 祐器1 

■携帯電話 ’PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 斯ル函 & 01 20-878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00-17:30 

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

ごま意 •© 印は大阪へ自動転送になり、拠点か日 
大販までの転送通信料は弊社負担です。 
•所在地、電話番号、受付時間などが変更に 
なることがあります。 日 81 日 


保証と アフターサービス (よ < お読み < ださい。） 


修理-お取り扱い-お手入れ などのご巧談は… 
まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 

♦修理は、サービス会社-販売会社の 
r 修理ご相談センター」へ！ 

♦使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 

@お知5せ、•商品点検訪問について 

お客様か5のご相談なしに、商品および力ートリツジ 
の点検案内をすることはありません。 


I保証書側添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店か S お受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。 


保証期間：お買い上げ曰か S 本体]年間 


ただし、消耗品は保証期間内でち r 有料」とさせて 
いたださまず。 


■補修用性能部品の保有期間 7 年 


当社は、このアルカ U イオン整水器の補修用性能 
部品を、製造打ち切り後7年保有しています。 

ま）捕修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとを 


43〜49ページの表に従ってご確認のあと、直らないとさは、まず 
電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

♦保証期間中は、 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 

♦保証期間を週ざているときは、 修理すれば使用できる製品については、 

ご要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 
修理料金は、技術料 • 部品巧 • 出張料などで構成されています。 

Mpn は、診断-故障個所の修理および部品交換-調整-修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 
間品代 1 は、修理に使用した部品および補助材料巧です。 

r 出張料 1 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 


ご連給いただきたい内容 

製品名 

アルカ IJ イオン整水器 

品番 

TK 8032 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


修理-お手入れ-お取巧い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付け<ださい。 


転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 


修理ご相談センター 


使いかた-お買い物などのご相談 


バナソニックお客様ご相談センター 


幌京屋岡 
古 

札ま名福 


已〇 




































@ 薬を服用しているのですが、アルカリ 
イオン水をなんでち大丈までしよ5か？ 

(§) 薬を服用する場合は、 r 淨水」をお使いくだ 
さい。 

薬服用な外の飲用、調理にはアルカ U イオン 
水をご使用いただけます。 

© グリセ□リン魔カルシウム製剤とは 
ど5し15ちのですか？ 

(§) グリセ□リン酸カルシウム製剤は、食品添 
加物として認め5れているもので、数んで 
も問題ありません。 

@グリセ□リン酸カルシウム製剤は、がず 
添力 D しないといけないのでしよ5か？ 

® pH を測定してください。に吕ぺージ参照） 
pH が 「 pH の目安 J の範囲内に入っていれば、 
添加ずる必要はありません。 

範囲内に入らない場合は、グ U セ nu ン酸カル 
シウム製剤を添加してください。 PH び 0. 1〜 
0.3 程度上びります。なお、これはカルシウム 
の摂取を目的としたをのではありません。 

0 初めてアルカリイオン水を使5のです 
び、ど5した5いいでしよ5か？ 

(§) 初めて飲む方は、「アルカリ！（軟み始め）」 
か5ご使用ください。 

少量（コップ1〜吕杯)ずつを2週間程度使用し、 
アルカ U イオン水に慣れてから、「アルカ U 2 
燃み慣れ)」または r アルカ U 3( 日常飲用)」で 
ご使用ください。初めから r アルカ|」3(曰常 
飲用)」で飲むと、体調を損なラことびあります。 


次ページにつづ< 
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ぶ < ある 
ご質巧 


@カートリッジを交巧したいのですが、どの 
力ート U ッジがほ用でをるのですか？ 

(§) 力ートリッジ品番 TK 74 1已 C 1をご使用 
<ださい。 

@本体にお湯を通したのですび、大丈夫 
でしよ5か？ 

(§) をかであれば問題ありません。本体に30秒程度 
水をおし、本体内部の温度を下げてください。 

© アルカリイオンかは、どのく5い曰持ち 
ずるのですか？ 

(§) 常温では24時間 LU 内にお使いください。 

アルカ U イオン水の場合、水道水の中の塩素 
(殺菌剤）び除去されており、一般細菌び増え 
やす < なっています。 

を蔵庫でな存する場合でち、清潔な密開容器 
に入れて2曰内にお使いくださし、。 

《弱酸性水の場合ち吕曰し U 内にお使いください。 

© アルカリイオンかは、化にしてをほえる 
のですか？ 

(§) 使えまず。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じよラに 
お使いください。 

自動製氷機能付さのを蔵庫でタンクにくみ置さ 
する場合は、2曰 m 内で交換してください。 


ごホ目談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノてナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくときの 
ため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 
正当な理由びある場合を除き、第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


Q & A に質刷こお答えしまず。) 


保証とアフタ—サ—ビス/ Q&A 












QSlA (ご質刷こお答えしまず。）（つづき) 


0巧下水はほ用でをないのですか？ 

(g) 使用できない場合びありまず。 

地域-水質によっては、指定の pH び得！5れ 
ないことびあります。特に地下水を水源とし 
た地域では、設置前に pH び得！5れるかを 
お認するため、酸度測定試薬による酸度の 
測定を販売店にご相談ください。 

© 醫臓に持病があるのですが、アルカリ 
イオン水をなんでち大丈までしよ5か？ 

の アルカリイオン水を軟用ずる前に医師に 
ご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム■ナト U ウム ■ 
力 U ウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 9.已程度のアルカ U 性であること 

0長期巧(目ま：約1週間な上)ほ用しない 
とまは、どラするのですか？ 

(§) •カルシウム添加筒に残っているカルシウム 
を取り除いてください。 

•カートリッジは本体か5取りはずして 
ビ ニール 袋に入れ、空気を巧いて□を閉じ 
てけ 5を蔵庫に保管してください。 

• 電源プラグを巧いてください。 

•再使用ずるときは、カートリッジを取り付 
けた後、電源プラグを差し込み、約3分間 
お水し水漏れびないか、また動作や表示に 
異常がないかを確認してください。 

1力月な上使用しない場合は、カートリッジ 
内の水び変質することびありますので、カー 
卜 U ッジの交換をおすすめします。 

また、においやいやなはびするときは、別売 
品の r 通水路洗を剤」 （57 ページ参照)で洗を 
してください。 

0 電解植寿命 S 50 時間とは？ 

(§) 電解摺で電気分解ができる累計時間を表し、 
1日20分使用した場合、約7年ホ目当になり 
ます。 

電解槽に通電することで電極板び消耗します。 
rH 3 i 」 の表示び出たら電解權の寿命です。 
販売店に電解檀の交換を依頼して < ださい。 


© 乳巧巧にはどのよ5な水を巧ませた己 
いいのですか？ 

(§) 乳幼兒には r ミき水」の飲用をおすすめします。 

乳幼おは、成人にく S ベ胃腸の発達び未熟な 
ため、離乳食に合わせて、「アルカリ](飲み 
始め)」か！5徐々にな！5してください。 


© 間違えて酸性水を巧んでしまったので 



(§) 少量(コップ1杯程度)なら、む配ありません。 


ただし、継続的な飲用はしないでください。 
また、誤ってを量に飲んで体調び悪くなった 
とさは、医師にご相談<ださい。 

©化水□とが水ホースか百は、全流量に 
対して、それぞれどれ<5いの割をで 
水び出ているのですか？ 

® 下記の割合になりまずび、量りかたにま意 
して < ださい。 

吐水□か S 出る水 ：約80 % 

排水ホースか S 出る水：約20 % 

水び各々出ている状態で同じ容器に同じ時間 
だけ受けて比べてください。 

• 出始めは排水ホースか S の水び若干多く 
なります。 

•止水後は、本体内の水び抜けるため、排水 
ホース側にをめの水びたまります。 

• 流量びかない場合、排水 ホースからの 水び 
若干多くなります。 


© カルシウムの巧巧周期は？ 

※口 H び 「 pH の目を」の範囲内に入っていれば、 
カルシウムを添加する必要はありません。 

(§) 水質-水温-使用条件などによって異なり 
まずが、目安として約14日間 （1 曰]已 

リツトル使用した場合) でず。 

連続通水した場合などは、カルシウムの溶けか 
たび早くなることびあります。また、使用水量 
びかなく、カルシウムび残っている場合は、 
1力月な内に取り除き、よく洗ってから新しい 
カルシウムを入れてください。 


巳2 




パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 
ご覧いただけまず。 


© やかんやジャーポットなどの容器に 
白い粉びつをますび何ですか？ 

(§) 水中のカルシウムび出てきたものでず。 

飲んでも問題ありませんび、気になる場合は 
容器を洗ってください。洗っても容器の白い 
粉びとれない場合は、薬店でクエン酸をおホ 
めいたださ、1 U ットルの水に已〇 g の割合で 
溶かし、2〜3曰つけた後洗い流して<ださし、。 

©交巧目安より早く力ートリツジ交巧ランプ 
が点巧しましたび、ど5してでしよ5か？ 

@カートリッジ交換ランプは通水量や通水 
圧力がお下した場合にを点幻しまず。 

(38、39ページ参照） 

水圧巧下による通水量不足や、ホースに折れや 
つぶれびないか確認してください。また、水質に 
よっては早期に目詰まりすることびありますの 
で、その時はカート U ッジを交換してください。 

© 巧用しないとまも電源は入れてお<の 
ですか？ 

の 使用しないときでを電源は入れたままにし 
て < ださい。 

自動洗;争をするためです。 

また、電源を入れていないと、通水量および 
通電時間び積算されないため、カートリッジ 
寿命び正し < 表示されません。 

《待機時の消費電力は約 0.4 W です。 

© 電気代はどれ<百いかかるのですか？ 

の 1力月あたり、約14円でず。 

《 ] 曰] 0分使用、新電力料金目ま単価 
吕2円 /kWh (税込)で算出 

© 掛(溶解性掛)は除去できないのですか？ 

(§) 除去できまず。 

© ほい始めにく S ベて pH が上がりにくく 
なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

本体内にカルシウム分び付着し、電解能力 
がお下したためでず。 

別売品の r 本体洗;争用カート U ッジ」 

(已7ページ参照)での洗ミ争をおずずめします。 


© ほい始めに<百ベてカルシウムがおけに< 
<なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

( g ) 原因として、カルシウム付着による通水路 
の詰まりび考え5れまず。 

別売品の r 本体洗;争用カート U ツジ」 

(已7ページ参照)での洗ミ争をおすすめします。 


@総トリ八□メタンとは、ど5い5もの 
ですか？ 

ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、 
ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの 
4種類の化合物の総称でず。 


@2- MIB とは、ど5い5ちのですか？ 

(§) 吕ーメチルイソボルネオールの略称で、 
水道水のカビ臭原因物質のひとつでず。 


@ CAT とは、ど5い5ちのですか？ 

(§) 2ク□□-4,6-ビス（エチルアミノ）- S - トリ 
アジンの別名で、農薬の一種でず。 


@弱魔性水びにお5のですび、ど5して 
でしよ5か？（プールのよ5なにおい） 

(§) 弱酸性水に次亜塩素酸びるく含まれている 
ためです。 

そのままお使いいただいて問題ありません 。 Q 

電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水 & 
に集まり;欠亜塩素酸び発生します。 A 

二) 

づ 

@アルカリイオン整水器の近くにラジオを ま 
置くとが音が入る？ 

(§) 本器の近くではラジオに雑音び入ることび 
ありまず。 

ラジオを本器から離してください。 


次ページにつづ< 
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□ ロザ-切） 

弱酸性 

洗顔 


浄水 


飲み始め 


0 0 
09 


2 

飲み慣れ 


3 

白常飲田 


|i 


さ 


じぶ 


1 


2 


3 


こえ 


さんせい 

酸性の 
「さ」 


じよラずい 

ミ争水の 
「じよ」 


アルカ U の強さを ri 〜3」の数字で表示していまず。 
•1-2 ^ 3の順にァルカ|」び強くなります。 


飲用では 

ありません。 


飲用です。 


Q&A (ご質刷こお答えしまず。）（つづき） 

0使用原水(水道水)の性質別のほ用上のポイントは？ 

( g ) 下表を参考にして < ださい。 

ただし、炭酸ををく含んだ水では、生成したアルカ U イオン水び炭酸の影響を受け、アルカリ性を 
おさない場合びあります。この場合アルカ U イオン水を沸騰させると炭酸び抜け、本来のアルカ U 性 
を TJX します。 

また*硬度の高い水の場合は白く遇ることびあります。 

•特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカ U 性になりにくいため、アルカ U の電解の強さを 
「強(強め)」に設定してお使いください。 



ミ毎辺や島 

温泉地 

炭酸をを<含んだ水 
(地下水） 

硬度の高い水 

硬度のほい水 

原水の性質 

塩水び混入して 
いる場合びある 

イオウ分び含まれ 
ており、酸性傾向 

炭酸ガスびミ居入して 
おり、酸性傾向 
'ネラル分びを< 
電気び流れやすい 

S ネラル分が多< 
電気が流れやすい 

5ネラル分がかな< 
電気が流れに<い 

電気分昭された 
アルカリイオン水 
の性質は？ 

アルカリ性に 
な D やずい 

硫酸イオンの働さで 
アルカ1」イオン水び 
中性傾向に 

炭酸ガスによって 
アルカ1」イオン水び 
中性傾向に 

アルカリ性に 
なじゃすい 

アルカリ性に 
な D にくい 

アルカリイオン水 
ご使用上の 
ポイント 

弱めのアルカ U 
を使ラ 

強めのアルカ U を 
使ラ 

水栓を絞り、通水量 
をかなめにする 

強めのアルカ1」を 
使5 

水をを絞り、通水量 
をみなめにずる 

弱めのアルカリを 
i まラ 

強めのアルカ1」を 
使5 

水栓を絞り、通水量 
をみなめにずる 


《 硬度： 水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、 
硬度の高い水-低い水になります。 


©操作パネル上の、点字表示の巧客は？ 

® 下表のとおりでず。 


ボタン 表示内容 


お知6せ 


已4 


































パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 
ご覧いただけまず。 


© アルカリイオン水-弱酸性水使用中に 
が水ホースか百水び出ないのは？ 

(§) が水ホースび巧れているか、つぶれています。 

排水ホースから水び出ないが態で使用する 
と、故障の原因になります。また、正しく電気 
分解でをませんので、排水ホースを点検し、 
水び出るが態に設置しなおしてください。 


© アルカリイオン水を巧みはじめた百下巧 
や発疹になつた？ 

(§) 軟用を中止し医師にご柏談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム■ナト U ウム ■ 
力 U ウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 8〜9(飲み始め)程度のアルカ U 性で 
あ苗こと 


©アルカリイオン水には、カルシウムび 
どれ< 百い入つているのですか？ 

(§) 水中のカルシウムイオンは原水にく 5ベて 
電気分解により吕0%〜300/〇増加しまず。 
また、グリセ□リン酸カルシウムを添加した 
場合、水び電気分解されやずくなり、さ5に 
約10%カルシウムイオンび増加します。 


@アルカリイオン水は、そのまま巧用 
するなかには巧えないのですか？ 

( S ) お料理やご飯の巧き水に、お茶やコーヒー 
にと、一般の水と同じよラにお使いいただ 
けまず。 （24 ページ参照） 


© アルカリイオン水をコップにをぐと白 
い巧びつをました。これは何ですか？ 

@本体内の空気が混入したものか、または電 
気分解のときに発生したミ包 （7 j < 素ガス)です。 
設置後やカートリツジ交換後にる<発生す 
ることがあります。 

そのままお使いいただいて問題ありません。 

※弱酸性水の場合、発生する泡は酸素ガスです。 


© アルカリイオン水び光って見えますび 
何ですか？ 

《ミき水の場合を同じ現象び現れることびあ 
りまず。 

@水に;’客けている成分（主としてミネラル分) 
が析出したちのでず。 

飲んでも問題はありませんび気になる場合は、 
pH (水素イオン濃度)を低くしてお使いください。 
またカート U ッジの機能び低下した場合ち同様の 
現象び現れますので、その場合はき斤しいカート 
U ツジと交換してください。 


0アルカリイオン水で作った化の溶けた 
水に白いものび浮をますび何ですか？ 

( S ) 水に含まれているミネラル分でず。 

水を凍 S せたとさに、5ネラル分び氷の表面 
に固まったちので、飲んでち問題ありません。 

@アルカリイオン水で巧おすると、ごは 
んびベたごをますび、ど5した百いし、 
ですか？ 

® 水加減や、お米、ホタ飯器の種類によっては、 
ベたついたり黄色になることがありまず。 
アルカリイオン水の pH (7 j < 素イオン濃度)を 
おくずるか、「を水 J をお使いください。 


Q&A (つづき) 
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仕様 


類 



別 

機械器具 (83) 医療用物質生成器 

— 

般の名 

称 

連続式電解水生成器 （JMDN コード710240 00) 

医 

療 

機器 分 

類 

管理医療機器 

版 


売 名 

称 

アルカ U イオン整水器 TK8032 

医 

療機器認証番 

口 

21白 AK 巨 ZX001 78000 

定 



巧 

交流1日0 V 1.3 A 已 0 — 6 日 Hz 

消 


費 電 

力 

約7日 W (待機時：約日.4 W) 

本 

体 

寸 

法 

幅1目己 mmx 與行目已 mmx 高さ26目 mm 

質 量 

約 2.1kg (満水時：約2.日 kg) 

本 

体 

使 用 水 

お 

/nn 

3己む未満（水切替レバーは80で未満） 

本体使用可能水圧（動水圧） 

70 kPa 〜吕已0 kPa 

使用可能配水管圧力（静水圧） 

70 kPa 〜7己0 kPa 



電解ち 

式 

連続電解ち式 



吐水量（生成水流量） 

1.9 L/ 分[水圧1日0 kPa のとき] 

電 

解 

電解能力切 

替 

アルカ U : 3段階 弱酸性；1段階 

連続使用可能時間 

常温時約30分間 

妊 2) 



電解槽寿 

口 P 

累積約850時間（イオン水生成時間.洗;争時間のみ） 



電 極 洗 

ミき 

オートク U — ニングち式 

ミき 

水 吐 水 

量 

1.9 L/ 分[水圧1日0 kPa のとき] 

ろ 


過 流 

量 

2.4 L/ 分[水圧100 kPa のとき] 

性 1) 

本 

体装 

着 カートリツ 

ジ 

TK741 己 C1 



遊離残留塩 

素 

6 000 L 

性 3) 



濁 

0 

6 000 L 

妊 4) 



総 トリ/\ □メタ 

ン 

6 000 L 

性 3) 



ク □□ホル 

ム 

6 000 L 

妊 3) 



ブ□モジク□□メタン 

6 000 L 

妊 3) 

浄水能力 
性 1) 

ジブ□モク□□メタン 

6 000 L 

性 3) 

ブ□モホル 

ム 

6 000 L 

ほ 3) 

テトラク□□エチレン 

6 000 L 

妊 3) 



卜 U ク□□エチレン 

6 000 L 

诏 3) 



1,1,1-卜 U ク□□エタン 

6 000 L 

(ま 3) 



C A T (農薬 

) 

6 000 L 

性 3) 



2 - M 1 B (カビ臭） 

6 000 L 

性 3) 



溶 お 性 

鉛 

6 000 L 

性 3) 

ろなは-トリツジ)①取督(交換)時期の目ま 

約1年 

ほ日） 

ろ 

材の種 

類 

不織布' 粒状活性炭•セラ5ック-粉モ活性炭' 中空ホ膜 

除 

去 

できる物 

質 

遊離残留塩素-還り-総卜 U 八□メタン-クロロホルム- 
ブ□モジクロ□メタン.ジブ□モク□□メタン.ブ□モホルム. 

テトラク□□エチレン.トリクロロエチレン- 

1,1,1-卜 U クロ □エタン . CAT (農薬）. 2- M 旧(カビ臭）.溶解性鉛 

除 

去でさない物 

質 

水中に溶け込んでいる鉄分.重金属類(銀.銅など)や塩分(海水） 

力 

ル 

シウム添 

加 

強制溶解添加ち式、添加筒内蔵〔電解補助剤として〕 

電 

源 

コードの長 

さ 

約2 m 

電 

源 

巧護 装 

置 

電流ヒューズ： 3.1 己 A 

U 

モ 

コン部電 

源 

コイン形リチウム電池： CR 2032 

製 

造 

版 売 業 

を 

1 (ナソニック電工株式会社 滋賀県彦根巿岡町33番地 

製 


造 業 

ち 

パナソニック電工株式会社义留米工場福岡県义留米巿城島町青木島 438-1 


※数値は水温20で時の値でず。 ※硬水を軟水に変えることはでさません。 

※通水量および1曰の使用水量は、吐水□-排水ホースからの水量を合計したをのでず。 
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消耗品 


>交換用カートリッジ ★ 

品 番： TK 7415 C 1 
希望ル売価格： 9,030円（税込） 

>グリセ□リン酸カルシウム製剤 ★ 

1 袋：日昼入12本 
品 番： P - A 5101 

希望ル売価格： 3夕90円（税込） 

《付属品とは包装び異なりまず。 

> pH 試験液* 

品 番： TK 805003 

希望ル売価格： 630円（税込） 

に2ページ参照） 

>通水路洗ミき剤* 

品 番： PVL - P 8641 S 

希望ル売価格：1夕60円（税込） 

•添加筒や通水路の巧れや、においび気になる 
とさ、お使いください。 （3 日ページ参照） 

>本体洗を用カートリッジ ★ 

品 番： PRA - B 8641 S 
希望ル売価格： 2,100円（税込） 
•カルシウム除去専用（3日ページ参照） 


壁にかけて使うとを 


壁掛けセット 
品 番： TK 803009 
希望ル売価格： 3,150円（税込） 
•取り付けは、販売店にご依頼<ださい。 


水をび大型のとき 


大型水检用金具(内径32.已 mm ) 

品 番： P -06 JR 

希望ル売価格：1,155円（税込） 

•水を先端径び24 mm 〜32 mm の水栓に 

(1 1ページ参照） 


シンクの コーナーに 設置ずるとを 


コーナー設置台 
品 番： P - A 3705 
希望ル売価格： 2,940円（税込） 

•ご購入される場合は、販売店にご相談 
<ださい。 

•コーナー設置例 



給水ホース(長さ2.已 m ) 

品 番： TK 805005〔給水 • 吐水一体型〕 
希望ル売価格： 2,730円（税込） 

•付属の給水-吐水ホース（約1.已 m ) では 
長さび足りないとさに 


次ページにつづ< 


(ま1 ) アルカ U イオン水、弱酸性水、ミき水で使用できる水は、ろ過流量 •ミき 水能力の約 80 % に相当します。 
(ま 2) 水質-使用環境によって短くなることびありまず。 

(ま 3) JISS 3201 試験による除去率80 の値。 

(ま 4) JIS S 3201試験によるろ過流量の已0 %の値。 

(ま已） ] 曰]已 L 使用した場合でず。1曰30 L 使用ずると、ろ巧使用限界は約半分になりまず。 

使用水量-水質-水圧によって大幅に短くなることびありまず。 


別売品 

お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。 

使いかた、取り付けかたについては、それぞれに付属の説明書をよくお読みください。 

(価格は200日年]月現在のものでず。) 


仕様/別売品 
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別売品（つづを) 


が水ホース (長さ2.已 m) 

品 番： PDB-C8616B 
希望ル売価格：1,050円（税込） 

•付属の排水ホース(約1.已 m) では長さび 
足りないときに 

※ホースの直径は付属品より大さくなります。 

結露 水排水ホース (長さ 1 .已 m ) 

品番： PDB-C8616K 
希望ル売価格：1,050円（税込） 

•48 ページの r 本体の下から水び出る」を 
ご参照 < ださい。 


泡ホ水检用つざて (内ねじ用） 

•品ま： PRV-D8623K [W23, 山20〕 

•品ま： PRV-D8623M CW24, 山吕0〕 

♦品ま： PRV-D8623G [M24, ピッチ1 mm] 

希望ル売価格：各1,050円（税込） 

•水栓メーカー • 品番をご確認のラえ、販売 
店にご相談ください。 （1] ページ参照） 


■下記の部品は、補修部品扱いでず。 


固定具 （水切替レバー取り付け用） 


♦ミちホ用つざて A※l 
品番： PRV-C8605D 
希望ル売価格： 315円（税込) 



TOTO - INAX ■ MYM ■ KVK ■ カクダイ- 
ミ ズタニ製水を用 [W22 -山吕0〕 


♦ミちホ用つざて己※1 
品番： PRV-C6402W 
希望ル売価格： 315円（税込) 



YANMAR ■ GROHE - MOEN 製水を用 
〔M 吕吕.ピッチ] mm] 


♦取付リング[大] 


品番： PRV-C 8605 BC 
希望ル売価格： 210円（税込) 



(ベージュ） 


♦取付 U ング〔ル〕 


品番： PRV-C8605AW 
希望ル売価格： 210円（税込) 



(白) 


♦取付リング用パッキン 
品番： PFP-H6135 
希望ル売価格： 210円（税込) 




♦泡沫用パッキン 
品番： PFP-H 6111 

希望ル売価格：105円（税込) 




♦本体用パッキン 

(水切替レバー装着品に同じ） 
品番： PFP-H5061 
希望ル売価格：105円（税込) 



《1 



A または B の表示びあります 


♦取付金具 （ねじ4本付） 
品番： PRV-C8615M 

希望ル売価格： 525円（税込) 



別売品は販売店でお買いホめいただけまず。 

★印はパナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でちお買い求めいただけまず。 

CLUB Panasonic 

Pawa Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 
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アルカ u イオン水 

•使用目的、効能-効果 

•用途 . 

•使いかた . 

•電解を強めにずる ....... 

アルカ U 優先 . 

異常表示 . 

;仪晶表术（表术部） . 

音声ガイド . 

•設定を変える . 

•音量を変スる . 

音声ボタン . 

音至ぶ'タン . 


さ < いん 


pH 試験液. 
pH の測定. 


カートリッジ 

•交換時期 .38-39 

•交換方法 . 40〜41 

•品番 . 39,已1,已7 

カート U ッジ交換ランプ . 日，38, 41 

カート U ッジ寿命表示 . 25, 38 

カート U ッジ品番ラベル . 19 

壁掛けセット . 已7 

カルシウム . 34,已7 

•添加口 . 34, 42 

•添加筒 . 34, 3日，42 

給水-吐水ホース . 8,17, 18-19 

吸盤 

•排水ホース用 . 8, 18-19 

•本体固定用 . 17 

グ U セ aU ン酸カルシウム製剤 ....... 34,已7 

結露水排水口 . 17 

原水(水道水)を使ラ . 31 

コイン型 U チウム電池 . 14-15 

固定具 . ]2，已8 

固定具セット . 10,12 

自動洗を . 35 

弱酸性水 

•用途 . 24 

•使いかた . 26〜30 

•電解を強めにずる . 30 

弱酸性ブヴー . 27 

シヤワー(原水） . 31 


修理ごホ目談センター . 已〇 

ミき水 

•用途 . 24 

•使いかた . 2日〜27 

水質切替ボタン . 日，26, 28,已4 

水質シグナル . 致26, 27, 29 

水質表示ランプ . 9, 26 

水を 

•取り付けできる水を . 10,11 

•取り付けでさない水を . 11 

•内側にねじびある水を . 11 

•大型の水栓 . 11 

水素イオン濃度 . 22, 24 

ストレート（原水） . 31 

赤外線送信部 . 9,14, 28 

操作パネル . 8, 9 

断水したとき . 35 

通水路洗ミき剤 . 36,已7 

つづけるボタン.ランプ ...... 9, 26, 27, 28 

停電したとさ . 35 

電解檀寿命 . 44,已2 

電解強めボタン . 9, 30 

電極洗ミき中ランプ . 9, 35 

電池を交換ずる . 14-15 

吐水口 . 8, 26, 31 

排水ホース . 8,17,18, 26, 27 

パイプク U —ニング . 35 

表示部（液晶表示） . 9, 25 

フイルター . 12, 3日〜37 

ブヴーの音量 . 27, 33 

別売品 . 已7,已8 

ホース固定バンド . 8,19 

本体洗ミき用カート U ツジ . 3日，已7 

水切替レバー . 8, 26, 31 

•取り付けかた . 12-13 

•お手入れ . 3日〜37 

•取りはずずとき . 42 

U セツトボタン . 9, 41 

U モコン赤外線受信部 . 日，] 6, 37 

U モコンの動作確認 . 14,17 

U モコン部 . 8, 9, 28, 36 


240094已已2323 
23324223333 
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別売品(つづき)/さくいん 
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愛情点検 

長年ご使用のアルカリイオン整水器の点検を！ 

口 


こんな症状は 
あ 0 ませんか 

•電源プラグを差し込んでち 
何ち表おしない 
•異萬表示 (U21 〜 U30) を 
表おし、処置を行ってち 
再度異苗表示び出る 
•異萬表示 (H31 〜 H34) び 
出る 

•その他の異常や故障びある 

► 

このよラな症状のとさは、 
事故防止のため、コン 
セントから電源プラグを 
抜いて、必ず販売店に 
点検をごホ目談ください。 


便を j メモ （おぼえのため、記入されると便利でず。) 


お買い上げ日 

年 

月 

曰 

品 番 

TK 8032 

販売店名 

電話 （ 

) 





パナソニック株式会社 

パナソニック電工株式会社アクア•デバイス事業部 

〒已22 — 8已20滋賀県彦根市岡町33番地 
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008 


S 日日 8 年 3 月]曰作成（新様式第1版) 
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